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Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen
tiber die Anwendung Ihrer STOMOCUR®-Produkte enthilt.

Sauglingsversorgung

Zweckbestimmung: Das STOMOCUR® premature Sortiment umfasst Kolostomie-/ lleostomi-
ebeutel, die fur Frihgeburten und Sauglinge mit einem kiinstlichen Darmausgang konzipiert
sind. Dieser Beutel dient der Aufnahme von Ausscheidungen aus dem Stoma und ist fir den
Einmalgebrauch bestimmt.

[li] Instructions for use EN

Please read the instructions for use carefully, as they contain important information
on how to use your STOMOCUR® products.

Infant care system

Intended purpose: The STOMOCUR® premature range contains colostomy/ileostomy
pouches designed for premature babies and infants with an artificial intestinal outlet. This
pouch is used for the collection of excretions from the stoma and is intended for single use.

(i Navod k pouZiti CS

Prosim, prectéte si navod k poutziti pozorné, protoZe obsahuje dulezité informace k
pouzivani produkti STOMOCUR®.

Péce pro kojence

Ucel pouiiti: Sortiment STOMOCUR® premature zahrnuje kolostomické / ileostomické sacky,
které jsou koncipované pro predcasné narozené déti a kojence s umélym vyvodem streva.
Tento sacek slouZi k zachycovani vyméskl ze stomie a je urcen k jednorazovému pouZiti.

[1i Brugsanvisning DA

Laes venligst brugsanvisningen grundigt igennem, da den indeholder vigtige
informationer om anvendelsen af dine STOMOCUR®-produkter.

System til spaadbgrn

Anvendelsesomrade: Sortimentet STOMOCUR® premature omfatter kolostomi-/ ileostomi-
poser til for tidligt fedte bgrn og speedbgrn med en kunstig tarmudgang. Disse poser bruges
til at optage output fra stomien og er beregnet til engangsbrug.

[1J O8nyieg xpriong EL

ALaBAoTE MPOGEKTLKA TLG 06NYieg XpronG, KaBwG ePLEXOUV oNUAVTIKEG TAnpodopies
OXETLKA KE TN XPHON TWV Potoviwy cag STOMOCUR®.

Z0otnpa otopiag Bpepwv

MpoPBAenopevn xpron: H ykadpua STOMOCUR® premature meptAapuBavel cakoug koho-
otopiag / etheootopiac, oxeSlaopuévoug yla mpowpa veoyva kat Bpédn ue texvntr €060
EVTEPOU. AUTOG O 0AKOG XPNOLUOTIOLETAL YLa TN GUAAOYN QTEKKPIOEWY amd TN oTopla Kot
TpoopileTal yLa pia xpron.

[li] Instrucciones de uso ES

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso, pues contienen informacion
importante acerca de la aplicacion de sus Productos STOMOCUR®.

Sistema para lactantes

Uso previsto: La gama STOMOCUR® premature incluye bolsas de colostomia e ileostomia
disefiadas para prematuros y lactantes con ano artificial. Estas bolsas se utilizan para la
recogida de secreciones del estomay son desechables.

(il Kdyttoohje FI

Lue kayttoohje huolellisesti ldpi, silld se sisdltdaa tarkeitd tietoja
STOMOCUR®-tuotteidesi kdytosta.

Vauvan avannesidos

Kayttotarkoitus:STOMOCUR® premature -valikoima kattaa keskosille ja vauvoille, joilla on
keinotekoinen avanne, suunnitellut kolostomia-/ileostomiapussit. Nama pussit on tarkoitettu
avanteesta tulevien eritteiden kerddmiseen ja ne ovat kertakayttoisia.

(i Mode d’emploi FR

Prenez soin de lire attentivement ce mode d'emploi, car il contient des informations
importantes concernant I'utilisation des produits STOMOCUR®.

Dispositif pour nourrissons

Finalité : La gamme STOMOCUR® premature comprend des poches de colostomie/
d'iléostomie congues pour les bébés prématurés et les nourrissons ayant un anus artificiel.
Cette poche est utilisée afin de recueillir les sécrétions de la stomie et est destinée a un
usage unique.
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Ubersicht

Abb. 1: Ubersicht der STOMOCUR® Siulingsversorgungen.
Unterschiede
1. Premature fiir Frilhgeborene (bis max. 900g), mit Filter

(Gase werden gefiltert und kénnen entweichen; Filterabkleber liegen bei)
2. Premature Combi fur Sauglinge (bis max. 5000g)

Overview

Fig.1: Overview of STOMOCUR® infant care systems.
Differences
1. Premature for premature babies (up to max. 900g) with filter

(gases are filtered and can escape; filter stickers are included)
2. Premature Combi for infants (up to max. 5000g)

Prehled

Obr. 1: Pfehled péce pro kojence STOMOCUR®.

Rozdily

1. Premature pro predéasné narozené déti (do max. 900 g), s filtrem (plyny se filtruji
a mohou unikat; chrénice filtru jsou prilozené)
2. Premature Combi pro kojence (do max. 5000 g)

Oversigt

Fig.1: Oversigt over STOMOCUR® systemer til spaedbgrn.
Forskelle
1. Premature til for tidligt fgdte bgrn (op til maks. 900 g), med filter (gasser filtreres

og kan undslippe; filterkleebeband medfglger)
2. Premature Combi til spaedbgrn (op til maks. 5000g)

Emiokonnon

Ewk. 1: EMLOKOTNON TWV 6UGTNHATWY oTtopiag Bpedpwv STOMOCUR®.

Awadopég

1. Premature yla tpowpa veoyva (Bapouc éwg 900g), ne diltpo (emitpémet o dLA-
TPapLopa kat tn Staduyn Twv agpiwy, mepthappdvovtal autokoAAnta ¢iAtpou)
2. Premature Combi yia Bpédn (Bapouc £wg 5000g)

Vista general

Fig.1: Resumen de los sistemas para lactantes STOMOCUR®.
Diferencias
1. Premature para prematuros (hasta max. 900 g), con filtro (los gases se filtran y pue-

den escapar; recubrimientos del filtro incluidos)
2. Premature Combi para lactantes (hasta max. 5000g)

Yleisnakyma

Kuva 1: Yleisndkyma STOMOCUR® vauvan avannesidokset.
Erot
1. Premature keskosille (enintdaan 900 g), suodattimella (kaasut suodatetaan ja ne

voivat poistua; mukana suodatintarra)
2. Premature Combi vauvoille (enintdaan 5 000 g)

Vue d'ensemble

Fig.1: Vue d'ensemble des dispositifs pour nourrissons STOMOCUR®.
Différences
1. Premature pour les bébés prématurés (jusqu'a 900 g maximum), avec filtre (les gaz

sont filtrés et peuvent s'échapper ; les autocollants protecteurs sont inclus)
2. Premature Combi pour les nourrissons (jusqu'a 5000 g maximum)

Allgemeine Vorbereitung

Waschen Sie sich vor und nach jeder Anwen-
dung sorgfiltig Ihre Hande.

Bei einer zu groRen Lochoffnung der Versor-
gung wird die Haut nicht ausreichend bedeckt.
Es kann zu langerem Kontakt mit stomalen Aus-
scheidungen und dadurch zu Hautirritationen
und Entziindungen kommen. Ermitteln Sie vor
der Anwendung den Durchmesser des Stomas
(Abb. 1a).

Tipp: Um Unebenheiten auszugleichen und
Hautprobleme zu vermeiden, kénnen Sie
STOMOCUR® Hautschutzpaste oder Haut-
schutzringe verwenden.

General preparation

Wash your hands carefully before and after
each use.

If the hole opening of the system is too large,
the skin is not covered sufficiently. Skin irri-
tation and inflammation can occur owing to
long periods of contact with stomal excretions.
Determine the diameter of the stoma before
use (Fig. 1a).

Note: You can use STOMOCUR® Skin Protec-
tion Paste or Skin Protection Rings to smooth
out unevenness and avoid skin problems.

VSeobecna pfiprava

Pfed a po kazdém poufiti si peclivé umyjte
ruce.

V pripadé prilis velkého otvoru v podloZce
neni dostate¢né zakryta pokozka. Muze proto
dochazet k delsimu kontaktu s odpady ze sto-
mie, coz muze zpUsobovat podrazdéni pokozky
a zanéty. Pred pouZitim zjistéte prdmeér stomie
(obr. 1a).

Tip: Za U¢elem vyrovnani nerovnosti a zamezeni
vzniku koznich problém( mlzZete pouzit pastu
k ochrané pokozky nebo krouzky k ochrané
pokozky STOMOCUR®.

Generel forberedelse

Vask dine hander grundigt for og efter hver
brug.

Hvis hullet i posen/systemet er for stort,
daekkes huden ikke tilstraekkeligt. Dette kan
medfgre leengere kontakt med stomalt out-
put, og derved resultere i hudirritation og
betaendelse. Mal stomiens diameter forud for
anvendelsen (fig. 1a).

Tip: For at udligne ujevnheder og for
at undga hudproblemer, kan du bruge
STOMOCUR® Hudbeskyttelsespasta eller
Hudbeskyttelsesringe.

levikA mpoeToLpacia

MAévete KAAQ Ta XEPLA OOLG TIPLV KOL META
anod kaBe ebpapuoyn.

EQv To dvolypa Tng OmAg TOU CUOTAUATOG
elvat oAU peyalo, to Séppa Sev Ba kaAudOel
EMAPKWE. AUTO Umopel va odnyroeL oe mapa-
TETAPEVN ETADN LE TLC EKKPLOELG TNC OTOWULAG
Ko, EMOUEVWG, 0€ EpEBLONOUG TOU §€PUATOC
Kot GAeypovee. Mpv TNV edappoyr LETPAOTE
™ SLdpetpo tng edappoyn (Ewk. 1a).

ZupBoudn: Ma va e§opaAUveTe TUXOV aVouoL-
OYEVELEG Kal VoL amodUYETE SEPUATLKA TTPO-
BAALATA, UTTOPELTE VO XPNOLUOTIOLOETE TV
Ndota Mpootaciag Aéppatog STOMOCUR®
1) toug Aaktulioug NMpootaciag Aépuatog.

Preparacion general

Antes y después de cada uso, lavese las
manos cuidadosamente.

Sila abertura del orificio del sistema es dema-
siado grande, la piel no quedard lo suficiente-
mente cubierta. El contacto prolongado con
las secreciones del estoma puede provocar
irritacion e inflamacion de la piel. Antes de la
aplicacién, determine el didmetro del estoma
(Fig.1a).

Consejo: Para compensar las irregularidades
y prevenir los problemas de la piel, puede
utilizar la Pasta o los Anillos de Proteccion
Cutanea STOMOCUR®.

Yleinen valmistelu

Pese katesi huolellisesti ennen jokaista kdyt-
t64d ja sen jalkeen.

Avannesidoksen aukon ollessa liian suuri ihoa
ei peiteta riittavasti. Seurauksena voi olla pit-
kaaikainen kontakti vatsan eritteiden kanssa
ja siten ihoarsytysta ja tulehduksia. Selvita
avanteen halkaisija ennen kayttoa (kuva 1a).

Vinkki: Kdyta STOMOCUR®-ihonsuojavoidetta
tai -ihonsuojarenkaita tasoittaaksesi ihon
epatasaisuuksia ja valttadksesi iho-ongelmia.

Préparatifs généraux

Lavez-vous soigneusement les mains avant
et apreés chaque application.

Sil'ouverture du trou du soin est trop grande,
la peau ne sera pas suffisamment recouverte.
Un contact prolongé avec les sécrétions sto-
macales peut entrainer une irritation et une
inflammation de la peau. Déterminez le dia-
meétre de la stomie avant de I'appliquer (fig 1a).

Conseil : Pour égaliser les irrégularités et
prévenir les problémes de peau, vous pouvez
utiliser la pate de protection cutanée ou les
anneaux de protection cutanée STOMO-
CUR®.

Schneiden Sie die Offnung des Hautschutzes
entsprechend der GroRe des Stomas mit Hilfe
einer Schere zu (Abb.2)

Schneiden Sie nicht Gber die Verschweiung
der Hautschutzplatte hinaus.

/\ Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Haut-
schutzplatte nicht vor dem Zuschneiden.

Cut the opening of the skin protection to fit
the size of the stoma using a pair of scissors
(Fig-2)

Do not cut beyond the seal of the skin protec-
tion plate.

/\ Do not remove the protective film from the
skin protection plate before cutting.

Pomoci nlizek vystfihnéte otvor dle velikosti
stomie (obr. 2).

Dbejte pfitom na oznaceni maximalni moznosti
vystizeni podlozky.

A\ Ochrannou félii neodstrariujte pred zastfi-
Zenim.

Klip abningen til hudbeskyttelsespladen ud
med en saks (fig.2), sa den svarer til stgrrel-
sen af stomien

Klip ikke ud over svejsningen pa hudbeskyt-
telsespladen.

A\ Fjern ikke beskyttelsesfilmen p& hudbe-
skyttelsespladen fgr tilskaeringen.

Kote to dvolypa Tou mpooTaTEUTIKOU TOU
Sépuatog avaloya pe to Léyebog tng otopiag
oag, 1e tn Ponbela evog PaAldiou (Eik. 2)

Mnv KOBETE MEPA ATO TN GUYKOAANGN TNG
TIAAKOG TPOC TG TOU GEPUATOG.

/A Mnv adatpeite TNy MPOGTATEVTIKY PE-
Bpavn amod tnv mAaka npootaciag tou §ép-
HaTOG TipLv amd To KOYLUO.

Recorte la abertura de la proteccién cutédnea
conforme al tamafio del estoma con ayuda de
unas tijeras (Fig.2)

No recorte mas alla de la soldadura de la placa
de proteccion cutdnea.

A No retire la lamina protectora de la placa
de proteccion cutdnea antes de recortar.

Leikkaa ihonsuojan aukko avanteen kokoa
vastaavaksi saksilla (kuva 2)

Al3 leikkaa ihonsuojalevyn saumauksen yli.

A\ Al poista ihonsuojalevyn pailla olevaa
suojakalvoa ennen leikkaamista.

Découpez I'ouverture de la collerette a la taille
de votre stomie a l'aide d'une paire de ciseaux
(fig.2)

Ne coupez pas au-dela de la soudure de la
protection cutanée.

A\ Ne retirez pas le film protecteur de la pro-
tection cutanée avant la découpe.

Anbringen der Schaumstoffklammer bei Nut-
zung der premature und premature Combi
als Ausstreifbeutel.
Dazu wird die verjingte untere Seite des Beu-
tels aufgeschnitten.

Bringen Sie nach dem Aufschneiden die
Schaumstoffklammer an. Trennen Sie dafir
die Klammer von dem Streifen. Ziehen Sie das
Abdeckpapier in der Mitte ab und kleben Sie
die Klammer an das Ende des Beutels (Abb. 3).

Rollen Sie die Klammer von unten nach oben
auf. AnschlieRend biegen Sie die Enden nach
innen, so dass ein sicherer Verschluss entsteht.

Attaching the foam clamp when using pre-
mature and premature Combi as drainable
pouches.

This is done by cutting open the tapered bot-
tom side of the pouch.

After cutting, attach the foam clamp. To do
this, separate the clamp from the strip. Pull
off the cover paper in the middle and stick the
clamp to the end of the pouch (Fig.3).

Roll the clamp from bottom to top. Then fold
the ends inwards to achieve a secure closure.

Umisténi pénové spony pfi pouzivani prema-
ture a premature Combi jako vypustny sacek.
Za timto Ucelem se nastfihne zUZena spodni
strana sacku.

Po nastfiZzeni umistéte pénovou sponu. Za
timto Ucelem sponu oddélte od pasku. Stah-
néte kryci papir v prostfedku a sponu nalepte
na konec sacku (obr.3).

Sponu vyrolujte zespodu smérem nahoru.
Nésledné ohnéte konce smérem dovnitf, aby
tak vznikl bezpecény uzavér.

Anbring skummateriale-klemmen ved brug af
premature og premature Combi som tgmbar
pose.

| den forbindelse skaeres den koniske under-
side af posen op.

Efter opskaeringen, anbringes skummateria-
le-klemmen. Fjern dertil klemmerne fra stri-
ben. Traek beskyttelsespapiret af i midten, og
klaeb klemmen fast for enden af posen (fig. 3).

Rul klemmen nede fra og op. Bgj efterfglgende
enderne indad, sa der dermed opstar en sikker
lukning.

TomoBétnon tou KA adpwdoug UALKOU
KQTd TN Xprion Twv premature koL premature
Combi w¢ amooTpayyL{OUEVWY GAKWV.

[l TOV OKOTIO QUTO ATOKOTTETAL N KATW,
0TEVA MAEUPA TOU GAKOU.

META& TNV Qrokomr TOmMoBeTHOTE TO KALT
appwdoug UALKOU. la Tov oKoTo auTo adal-
p€0TE TO KALT amo tnv tawia. Apatpéote
TPABWVTAG TO XAPTIVO KAAUUUQA OTO KEVTPO
KalL EMUKOAAAOTE TO KALTT 0TO AKPO TOU GAKOU
(Ewk. 3).

TuAi€Te TO KAUT 08 POAO A6 KATW TPOG TA
TAVW. 2TN OUVEXELQ, AUYIOTE Ta AKPQA P0G
TA LEOQ, £TOL WOTE VA KAE(OEL L aoddAeLa.

Coloque la abrazadera de espuma al utilizar el
premature y premature Combi como bolsa
drenable.

Para ello se recorta la parte inferior cdnica de
la bolsa.

Después de recortar, coloque la abrazadera
de espuma. Para ello, separe la abrazadera
de la tira. Retire el papel de cobertura por el
centroy pegue la abrazadera en el extremo
de la bolsa (Fig.3).

Enrolle la abrazadera de abajo a arriba. A con-
tinuacién, doble los extremos hacia dentro, de
forma que se cree un cierre seguro.

Kiinnitd solumuovinen suljin, kun premature ja
premature Combi kdytetaan tyhjennettdvina
pusseina.

Leikkaa tata varten pussin suippeneva alasivu
auki.

Kiinnita solumuovinen suljin leikkaamisen jal-
keen. Irrota tata varten suljin nauhasta. Veda
suojapaperi irti keskelld ja liimaa suljin pussin
paahan (kuva 3).

Rullaa suljin alhaalta ylos. Kddnna paat lopuksi
sisddnpain siten, ettd pussin paa pysyy tiukasti
kiinni.

Fixation du clip en mousse lors de |'utilisation
de premature et premature Combi comme
poche d'iléostomie.

Pour cela, découpez la partie inférieure
conique de la poche.

Fixez le clip en mousse apres la découpe. Sépa-
rez le clip de la bande. Retirez le papier de pro-
tection au milieu et collez le clip a I'extrémité
de la poche (fig.3).

Faites rouler le clip de bas en haut. Ensuite,
pliez les extrémités vers I'intérieur afin de
garantir un bon niveau de protection.

Reinigen Sie die Haut um das Stoma mit Was-
ser und einem Einmaltuch, (Abb.4 - Bewegung
zum Stoma hin) und tupfen Sie den Bereich
trocken.

Verwenden Sie dabei keine Produkte, die
rickfettend wirken, da sie die Haftung des
Hautschutzes herabsetzen kdnnen.

Tipp: Bei feuchter, bzw. ndssender Haut kon-
nen Sie STOMOCUR® Hautschutzpuder ver-
wenden. Es bindet Feuchtigkeit.

Clean the skin around the stoma with water
and a disposable wipe (Fig. 4 movement
towards the stoma) and pat the area dry.

Do not use any products which have a greas-
ing effect when doing this, because they can
reduce the adhesive properties of the skin
protection.

Note: If the skin is moist or wet, you can use
STOMOCUR® Skin Protection Powder. It
absorbs moisture.

Ocistéte pokozku kolem stomie vodou a jed-
norazovou utérkou (obr. 4 - pohyb smérem ke
stomii) a lehce otrete oblast do sucha.

NepouzZivejte pfitom zadné produkty, které
promastuji, protoze mohou snizovat pfilnuti
pomicky.

Tip: Mate-li vihkou, resp. mokvajici pokozku,
muZete pouZit pudr k ochrané pokozky
STOMOCUR®. VaZe totiz vlhkost.

Renggr huden rundt om stomien med vand og
en engangsklud, (bevaegelse hen imod stomien
—fig.4) og dup omradet, til det er tgrt.

Anvend til det formal ikke produkter, der virker
fugtgivende, da de kan senke hudbeskyttel-
sespladens haftning.

Tip: Ved fugtig eller vaeskende hud kan du
bruge STOMOCUR® Hudbeskyttelsespudder.
Det binder fugten.

KaBapiote to Séppa yupw amo t otopia pe
VEPO Kal éva pavtnAdakt piag xpnong, (Ek.
4 - klvnon mpog tn oTopia) KoL oTEYVWOTE
TQUTTOVOPLOTA TNV TIEPLOXN).

Mnv XpnoLULOTIOLE(TE TTPOIOVTA TIOU €XOUV
Autavtiki dpdon, Kabwg auTtd Pmopei va pet-
WOOUV TNV POCKOAANGN TOU TIPOCTATEVTIKOU
Tou §éppatoc.

ZupBouln: Stnv mepintwon vypou n dta-
Bpeypévou 6€éppatog pnopelte va xpnotpo-
notoete tnv Noudpa Mpootaciag Aéppatog
STOMOCUR®. Autr) Seopelel Ty uypaoia.

Utilice agua y una gasa desechable (Fig. 4 -
Movimiento hacia el estoma) para limpiar la
piel alrededor del estoma 'y, a continuacion,
seque la zona.

No utilice ningin producto hidratante para
este fin, pues esto puede disminuir la adhe-
rencia de la proteccién cutdnea.

Consejo: En caso de piel himeda o mojada,
puede utilizar el Polvo de Proteccion Cutanea
STOMOCUR®. Este absorbera la humedad.

Puhdista iho avanteen ymparilta vedelld ja
kertakayttoliinalla (kuva 4 — avanteeseen pdin
suuntautuvin vedoin), ja painele alue kevyesti
kuivaksi.

Al kdyta kosteuttavia tuotteita, silld ndma3
voivat heikentaa ihonsuojan pitoa.

Vinkki: Kayta kostealla tai kostuvalla iholla
STOMOCUR®-ihonsuojapuuteria. Se sitoo
kosteutta.

Prenez soin de nettoyer la peau autour de
la stomie avec de I'eau et un chiffon a usage
unique (fig. 4 - en vous déplagant vers la sto-
mie) puis séchez cette zone en la tamponnant.

N'utilisez pas de produits relipidants, car cela
pourrait diminuer I'adhérence de la protection
cutanée (collerette).

Conseil : Si votre peau est humide ou mouillée,
vous pouvez utiliser la poudre de protection
cutanée STOMOCUR®. Elle absorbe I'humi-
dité.

Anbringen der Sauglingsversorgung

Um die Haftung des Hautschutzes zu unter-
stitzen, erwarmen Sie diesen auf Kérper-
temperatur. Entfernen Sie anschliefend die
Ausschneidhilfe des Hautschutzes (Abb.5).
Um die Haftung zu gewdhrleisten, vermeiden
Sie das Bertihren der Haftflachen.

Attaching the infant care system

Inorder to increase the adhesive properties
of the skin protection, you should warm it
to body temperature. Then remove the skin
protection’s cutting guide (Fig.5). To ensure
adhesion, avoid touching the adhesive sur-
face.

Nalepeni pomticky

Pro zvySeni pfilnavosti lepici plochy ohrejte
podlozku na télesnou teplotu. Nésledné
odstrarite ochrannou félii (obr. 5).

Nedotykejte se lepici plochy.

Anbringelse af systemet til spaadbgrn

For at understgtte vedhaeftningen af
hudbeskyttelsespladen, opvarmes den til
kropstemperatur. Fjern derefter udskaerings-
hjeelpen til hudbeskyttelsespladen (fig.5).
For at sikre vedhaeftningen, skal du undga
at bergre klebeoverfladerne.

Legen Sie den Ausschnitt des Hautschutzes
an die Unterkante des Stomas an. Kleben Sie
diesen vorsichtig, beginnend von unten, auf
die Haut um Ihr Stoma herum (Abb.6).

Fahren Sie anschlieRend mit Ihren Fingern
Uber die Ruckseite der Haftflaiche und dri-
cken Sie diese um das Stoma herum vorsich-
tig an.

Place the skin protection on the lower edge
of the stoma. Carefully stick this to the skin
surrounding your stoma, starting at the bot-
tom (Fig.6).

Then move your fingers over the back of the
adhesive surface and press this carefully
around the stoma.

Prilozte podlozku na spodni okraj své stomie.

Nalepte jej opatrné zespodu nahoru na
pokozku kolem své stomie (obr. 6).

Poté projedte prsty po zadni strané podlozky
a opatrné ji stisknéte kolem stomie.

Placer den udklippede hudbeskyttelsesplade
ved underkanten af stomien. Klaeb den for-
sigtigt pa huden rundt om din stomi (fig.6),
ved at starte nedefra.

Kgr efterfglgende med dine fingre over bag-
siden af kleebefladen og tryk denne forsigtigt
fast rundt om stomien.

TomoB£tnon Tou cUCTAKATOG GTopiaG Bpedwv

fla TNV UTOOTAPLEN TNG TPOCGKOAANGNG TOU
TPOOTATEUTIKOU TOU 6€PUaTOG, BepUaveTE
T0 0€ BEPUOKPATIO CWHATOG. ITN CUVEXELQ,
adalp€ate Tov 08nNyo KOG TOU MPOooTa-
TeLTIKOU Tou 6€ppatog (Etk.5). Ma t dia-
odAALon TNG MPOCTKOANNGNG amobeVYETE va
QyYICETE TIC KOAANTIKEG ETULPAVELEC.

Colocacion del sistema para lactantes

Para ayudar a la adherencia de la proteccion
cutanea, caliéntela a temperatura corporal.
A continuacion, retire la ayuda de corte de
la proteccién cutdnea (Fig.5). Para garanti-
zar la adherencia, evite tocar la superficie
adherente.

Vauvan avannesidoksen kiinnittaminen

Lammita ihonsuoja ruumiinlampoiseksi
parantaaksesi ihonsuojan pitoa. Poista sitten
ihonsuojan leikkausapu (kuva 5). Valta tarra-
pintoihin koskemista pidon sailyttamiseksi.

Fixation du dispositif pour nourrissons

Réchauffez la collerette a la température
corporelle afin de favoriser son adhérence.
Retirez ensuite le guide de découpe de la col-
lerette (fig.5). Evitez de toucher les surfaces
adhésives afin de préserver I'adhérence.

TomoBETAGTE TO KOUUEVO LEPOG TOU TIPO-
OTOTEUTLKOU TOU S€PUATOC GTO KATW AKPO
NG oTopiag. KOAAAOTE TO MPOOEKTIKA GTO
S€ppa yupw amo tn otopia oag, EEKWVWVTACG
amnod katw (ELk. 6).

TéNOG, LETAKLVAOTE T SAXTUAG 0O OTO
Tilow LEPOG TNG KOAANTLIKNAG ETLPAVELAG KL
TUEOTE TNV TPOOEKTIKA YUPW Qo T OTOpLA.

SitlUe el recorte de la proteccidn cutdnea
en el borde inferior del estoma. Adhiéralo
cuidadosamente, comenzando desde abajo,
sobre |a piel alrededor de su estoma (Fig.6).

Para finalizar, pase sus dedos sobre el
reverso de la superficie adherente y presio-
nela cuidadosamente alrededor del estoma
para fijarla.

Aseta ihonsuojan leikattu reikd avanteen
alareunaan. Liimaa se varovaisesti avan-
netta ymparoivalle iholle aloittaen alhaalta
(kuva 6).

Sivele lopuksi sormillasi tarrapinnan taka-
sivua, ja paina sita varovaisesti ihoa kohti
avanteen ymparilta.

Placez I'ouverture de la collerette de la pro-
tection cutanée sur le bord inférieur de la
stomie. Collez-la soigneusement, en com-
mengant par le bas, sur la peau autour de
votre stomie (fig.6).

Pour finir, lissez le dos de la surface adhé-
sive avec vos doigts, et pressez-la avec soin
autour de la stomie.

Entleeren und Reinigen der premature
und premature Combi
(bei Nutzung als Ausstreifbeutel)

Fir ein hygienisches und sicheres Entleeren
halten Sie das Beutelende nach oben, sodass
die Ausscheidungen zurticklaufen. Anschlie-
Rend o6ffnen Sie die Klammer, indem Sie die
beiden Enden auseinander biegen. Entleeren
Sie den Beutelinhalt fachgerecht.

Nach dem Entleeren kann der Ablass mit
einem Einmaltuch gereinigt und wie beschrie-
ben wieder verschlossen werden (Abb.7).

Emptying and cleaning the premature
and premature Combi (when using as
drainable pouches)

To empty the pouch hygienically and safely,
hold it by the end so that the excretions flow
backwards. Then open the clamp by bending
the two ends apart. Empty the pouch contents
in the correct way.

After emptying the pouch, the outlet can be
cleaned with a disposable wipe and closed
again as described (Fig.7).

Vyprazdnéni a CiSténi premature
a premature Combi (v pfipadé pouziti
jako vypustny sacek)

Za Ucelem hygienického a bezpecného
vyprazdnéni drzte konec sacku smérem nahoru
tak, aby vymésky odtekly zpét. Nasledné ote-
viete sponu tim, Ze oba konce ohnéte smérem
od sebe. Obsah sacku radné vyprazdnéte.

Po vyprazdnéni mazete vypust ocistit jedno-
razovou utérkou a pak ji v souladu s popisem
opét uzavrete (obr.7).

Témning og renggring af premature
und premature Combi (ved brug som
tgmbar pose)

For at ggre tamningen hygiejnisk og sikker, skal
du holde enden af posen opad, sa outputtet
Igber tilbage. Abn derefter klemmen, ved at
bgje de to ender fra hinanden. Tem posen for
indhold iht. de geeldende bestemmelser.

Efter tgmning kan aflgbet renggres med en
engangsklud og lukkes igen, som beskrevet
(fig.7).

Abelaopa Kat KaBapLopog Twv premature
Kat premature Combi (o€ xprion wg
anooTtpayyL{OHEVOL OAKOL)

Mo éva aodarég adelaopa cUUGWVA [UE TIG
QATMAULTACELG UYLELVAG KPATHOTE TO GKPO TOU
0AKOU TIPOG TA TTAVW, E£TOL WOTE OL ATEKKPL-
o€lg va petadepBoUv mpog Ta miow. ITn ouveE-
XELQ, QVOLETE TO KAUT AIOPAKPUVOVTAG TO €Vl
AKPO Ao To AAN0. ASELAOTE TO TEPLEXOUEVO
TOU 0AKoU cUpdwva e Tov MPoPBAemouevo
TpOTO.

MeTd TO0 ASELAONUA, TO OTOULO EKKEVWONG
Umopel va KaBapLoTel e éva HavTnAdKL pLiag
XPNONG KaL va KAELOTEL KAl TTAAL OTlwG TiEpL-
ypadetat (E. 7).

Vaciado y limpieza del premature y
premature Combi (si se utiliza como
bolsa drenable)

Para garantizar un vaciado higiénicoy seguro,
sujete el extremo de la bolsa hacia arriba para
que las secreciones fluyan hacia atras. A con-
tinuacién, abra la abrazadera doblando los
extremos hacia fuera. Vacie el contenido de
la bolsa correctamente.

Tras el vaciado, el drenaje puede limpiarse con
una gasa desechable y volver a cerrarse segln
lo descrito (Fig.7).

prematuren ja premature Combin
tyhjentdminen ja puhdistus
(tyhjennettavind kdytettdessa)

Aloita hygieeninen ja turvallinen tyhjenta-
minen pitamalla pussin paata ylospdin siten,
ettd eritteet valuvat takaisin. Avaa sitten suljin
taivuttamalla molempia paita auki toisistaan.
Tyhjenna pussin sisédlté asianmukaisesti.

Puhdista tyhjennysaukko tyhjentamisen
jalkeen kertakayttéliinalla ja sulje se jélleen
kuvatulla tavalla (kuva 7).

Vidage et nettoyage de premature et
premature Combi (lors de I'utilisation
de poche d'iléostomie)

Pour un vidage hygiénique et slr, tenez I'extré-
mité de la poche vers le haut afin de permettre
un retour des sécrétions. Ouvrez ensuite le clip
en pliant les deux extrémités. Videz le contenu
de la poche conformément aux consignes.

Aprés le vidage, le drain peut étre nettoyé avec
un chiffon a usage unique et refermé comme
décrit (fig.7).

Entfernen der STOMOCUR®
Sauglingsversorgung

Zum Entfernen der Sauglingsversorgung,
|6sen Sie langsam den Hautschutz von einer
Seite beginnend (Abb.8).

Fir ein leichteres Entfernen des Hautschutzes
kann die Haut angedrickt werden.

Removing the STOMOCUR® infant care
system

To remove the infant care system, slowly
release the skin protection starting from one
side (Fig 8).

You can press down the skin to remove the
skin protection more easily.

Odstranéni pomucky pro kojence
STOMOCUR®

Pro odstranéni sacku pomalu sloupnéte pod-
lozku shora od stomie smérem dold (obr. 8).

Pro snazsi odstranéni sacku mulzZete na
pokozku v okoli stomie mirné zatlacit.

Sadan fjernes STOMOCUR® systemet til
spadbgrn

For at fierne systemet til spadbgrn, skal du
langsomt Igsne hudbeskyttelsespladen, idet
du starter fra siden (fig.8).

For lettere at fjerne hudbeskyttelsespladen,
kan man trykke let pa huden.

Adaipegon Tov CUCTAKATOG CTOMIAG
Bpedpwv STOMOCUR®

Ma va adalpéoete 1o cUOTHHA OTOpIAG BpE-
v, xaAapwoTe apyd T0 TPOCTATEVTIKO TOU
Sépuatog Eekvwvtag anod pia mAeupd (Eik. 8).

la tnv euKoAOTEPN adaipeon Tou mpooTa-
TEVTLKOU TOU G€PUATOG, UMOPE(TE VA TILECETE
10 6épua.

Retirada del sistema para lactantes
STOMOCUR®

Para retirar el sistema para lactantes, suelte
lentamente la proteccidén cutdnea comen-
zando por un lado (Fig.8).

Para facilitar la retirada de la proteccion cutd-
nea puede presionar la piel.

Poista STOMOCUR® - vauvan
avannesidos

Poista vauvan avannesidos irrottamalla ihon-
suoja hitaasti aloittaen yhdelta sivulta (kuva 8).

Ihonsuoja on helpompi irrottaa, kun painat
ihoa sisdanpain.

Retrait du dispositif pour nourrissons
STOMOCUR®

Pour retirer le dispositif pour nourrissons,
détachez lentement la collerette en commen-
cant par le haut ou par un coté (fig.8).

Pour faciliter le retrait de la collerette, la peau
peut étre pressée.
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Warnhinweise

* Bitte verwenden Sie das in dieser Gebrauchsanweisung angegebene STOMOCUR®-
Produkt fir den jeweils angegebenen Zweck (siehe Zweckbestimmung).

* Nutzen Sie diese Produkte nicht fiir andere Zwecke.

¢ STOMOCUR®-Produkte diirfen nicht im WC entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese
fachgerecht.

* Bei Fragen oder Anwendungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Facharzt oder Ihre/n
Stomatherapeutin/en.

¢ Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit der Verwen-
dung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder den
Hersteller, sowie an Ihre zustandige ortliche Behorde.

Lagerbedingungen

* Bitte bewahren Sie das Produkt horizontal im vorgesehenen Umkarton auf.
e Kuhl, trocken und lichtgeschitzt lagern.

Warnings

¢ Please only use the STOMOCUR®product referred to in these instructions for use for its
respective intended purpose (see ‘Intended purpose’).

* Do not use these products for other purposes.

e STOMOCUR®products must not be disposed of in the WC. Please dispose of them in
the correct way.

e |f you have any questions or problems during use, please contact your specialist doctor
or your stoma therapist.

e If a serious injury (incident) occurs in connection with the use of this medical device,
please contact your local distributor or the manufacturer, as well as your competent
local authority.

Storage conditions

e Please store this product horizontally in the packaging it is intended for.
e Store cool, dry and away from light.

Varovna upozornéni

¢ Uvedeny produkt STOMOCUR®pouZivejte prosim jenom k Gcelu, ktery se uvadiv tomto
navodu k pouziti (viz Gcel pouzit).

* Tyto produkty prosim nepouzivejte k jinym aceldm.

¢ Produkty STOMOCUR®je zakdzano vyhazovat do WC. Zlikvidujte je prosim spravnym
zpUsobem.

¢ V pfipadé dotazl nebo problém( s pouZitim se obratte na svého odborného Iékare /
svou odbornou Iékarku nebo svého stomického terapeuta / svou stomickou terapeutku.

e \/ piipadé zavaznych poranéni (udalosti) v souvislosti s pouzivanim tohoto zdravotnického
produktu se prosim obratte na svého mistniho prodejce nebo vyrobce a také na mistni
prislusny Grad.

Podminky pro skladovani

¢ Produkt byste méli skladovat v horizontalni poloze v uréené krabici.
e Skladujte v chladu, suchu a chrarite pred svétlem.

Advarsler

* Benyt venligst det STOMOCUR®-produkt, der naevnes i denne brugsanvisning til det
pagaeldende, nevnte formal (se Anvendelsomrade).

* Benyt ikke disse produkter til andre formal.

¢ STOMOCUR®-produkter ma ikke skylles ud i toilettet. De skal bortskaffes iht. de gaeldende
bestemmelser.

¢ Ved spgrgsmal eller problemer i forbindelse med brugen, bedes du kontakte din leege
eller din stomispecialist.

¢ Ved alvorlige kvaestelser (haendelser) i forbindelse med brugen af dette medicinske
produkt, sa kontakt venligst din lokale forhandler eller producenten, samt den ansvarlige
myndighed, der hvor du bor.

Opbevaringsbetingelser

e Opbevar produktet vandret i den dertil beregnede ydre karton.
e Opbevares kgligt, tért og beskyttet mod lys.

MNposldonolnosLg

¢ Xpnotpomoleite To avaypadopevo oTig mapoloes 0dnyieg xpnong npoiov STOMOCUR®
yLla Tov ekdoTtote KaBoplopévo okomo (BAEme MpoPAenopevn xpron).

¢ Mnv XpNOLUOTIOLE(TE AUTA TA TPOLOVTA YL AAAOUG OKOTIOUG.

* Mnv anoppintete ta npotovta STOMOCUR® atn Aekdvn TnG TOUAAETAG. AToppimTeTE
Ta oUUPWVA LE TOV TIPOPAETIOUEVO TPOTIO.

e EQv €XETE OMOLEGOATIOTE EPWTNOELG ) TTPOPANUATA EGAPLOYNG, ETUKOWWVAOTE LLE TOV
€L6IKEVILEVO LATPO 0aG ) TOV BEPATEUTH TNE OTOWIAC 0AC.

e Je nep{nmTwon cofapwy TPAUHATIOLWY (CUUPBAV) O ox€on LE TN XPron autol Tou
LATPOTEXVOAOYLKOU TIPOLOVTOC, ETILKOWWVNAGTE LE TOV TOTIKO 0AC QVTLTPOCWO f TOV
KOTALOKEUOOTH, KABWE KAl LLE TG ApUOSLEG TOTILKEG APXEC.

JuvOnkeg anoBrkevong

* AtoBnkeVEeTe TO MPOLOV 0€ 0pLlovTLa BEN EVTIOG TNG CUGKEUACLAG TIOU TTAPEXETAL.
* Na amoBnkevetal oe UEPOG 5poaepo, ENPO KAL TTPOCTATEUUEVO ATt TO GWG.

Advertencia

e Por favor, utilice los productos STOMOCUR® indicados en estas instrucciones de uso
Unicamente para la finalidad indicada (véase Uso previsto).

* No utilice estos productos para otros fines.

e Los productos STOMOCUR® no deben tirarse al inodoro. Por favor, eliminelos correc-
tamente.

¢ En caso de preguntas o problemas durante el uso, pdngase en contacto con su espe-
cialista o estomaterapeuta.

* En caso de que se produzcan lesiones graves (incidentes) relacionadas con el uso de este
dispositivo médico, pdngase en contacto con su distribuidor local o con el fabricante,
asi como con su autoridad local competente.

Condiciones de almacenamiento

e Por favor, conserve el producto en posicion horizontal en el envase de cartén previsto
para ello.
e Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Varoitukset

o Kdyta tassa kayttoohjeessa maaritettyd STOMOCUR®-tuotetta kulloiseenkin ilmoitettuun
tarkoitukseen (katso kayttotarkoitus).

* Ald kdyta niita tuotteita muihin tarkoituksiin.

¢ STOMOCUR®-tuotteita ei saa havittaa vessanponttoon. Havita ne asianmukaisesti.

e Kaanny kysymyksissa ja kdyttéongelmissa erikoisladkarisi tai avannehoitajasi puoleen.

e Jos taman lddkinnallisen laitteen kaytossa esiintyy vakavia vammoja (vaaratilanne), ota
yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaasi tai valmistajaan seka paikalliseen viranomaiseen.

Varastointiedellytykset

e Sailyta tuotetta vaakasuorassa sen sailytyslaatikossa.
e Sailyta viileassa, kuivassa ja valolta suojattuna.

Mise en garde

e Veuillez utiliser les produits STOMOCUR® décrits dans ce mode d'emploi uniquement
aux fins indiquées (voir finalité).

* N'utilisez pas ces produits a d'autres fins.

e Les produits STOMOCUR® ne doivent pas étre jetés dans les toilettes. Veuillez les éliminer
correctement.

e Si vous avez des questions ou des problémes d'utilisation, veuillez contacter votre
médecin spécialisé ou votre stomathérapeute.

e En cas de blessure grave en relation avec I'utilisation de ce dispositif médical, contactez
votre distributeur local (ou le fabricant) et les autorités locales concernées.

Conditions de stockage

e Stockez le produit horizontalement dans le carton extérieur prévu a cet effet.
e Stockez dans un endroit frais et sec et a I'abri de la lumiere.
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oTe TIG 06nyieg xpriong, (ES) Tener en cuenta el manual de instrucciones,
(FI) Noudata kayttoohjetta. (FR) Respecter le mode d’emploi, (IT) Osservare
le istruzioni per I'uso, (NL) Neem de gebruiksaanwijzing in acht, (NO) Ta
hensyn til bruksanvisningen, (PL) Przestrzegac instrukcji obstugi, (PT) Siga
as instrucGes de utilizagdo, (RO) Respectati instructiunile de utilizare,

(SE) Beakta bruksanvisningen, (UK) goTpumyiitecs iHCTPYKLil i3 BUKOPW-
cTaHHg, (ZH) SERE WA D

(DE) Medizinprodukt, (EN) Medical device, (CS) Zdravotnicky vyrobek,

(DA) Medicinsk udstyr, (EL) latpotexvoloyko mpoidv, (ES) Producto médico,
(FI) Laakinnallinen laite, (FR) Dispositif médical, (IT) Dispositivo medico,
(NL) Medisch hulpmiddel, (NO) Medisinsk utstyr, (PL) Produkt medyczny,
(PT) Dispositivo médico, (RO) Produs de uz medical, (SE) Medicinprodukt,
(UK) meanynnii npoaykr, (ZH) B 7 =5

(DE) Schweizer Représentant, (EN) Swiss representative/Representative

for Switzerland, (€CZ) Svycarsky reprezentant, (DA) Repraesentant i Schweiz,
(EL) EABeToOG avtupoownog, (ES) Representante suizo, (FI) Sveitsin edustaja,
(FR) Représentant suisse, (IT) Rappresentante svizzero, (NL) Zwitserse
vertegenwoordiger, (NO) Sveitsisk representant, (PL) Przedstawiciel w
Szwajcarii, (PT) Representante comercial na Suiga, (RO) Reprezentant pentru
Elvetia, (SE) Schweizisk representant, (UK) MpeacrtasHuk y LUseiuapii,

(zH) Hi AL

(DE) Anzahl, (EN) Number, (CS) Pocet, (DA) Antal, (EL) Moodtnta,
(ES) Cantidad, (FI) M&ara, (FR) Nombre, (IT) Quantita, (NL) Aantal,
(NO) Antall, (PL) llo$¢, (PT) Quantidade, (RO) Numar, (SE) Antal,
(UK) KinbkicTs, (ZH) #1828

(DE) eindeutige Produkt-ID, (EN) unique Device-ID, (CS) unikatni ID
zatizeni, (DA) unikt enheds-ID, (EL) povadikr tauvtotnta cuckeung, (ES) ID
de dispositivo Unico, (FI) yksilollinen laite-1D, (FR) ID unique du dispositif,
(IT) ID dispositivo unico, (NL) unieke apparaat-ID, (NO) unik enhets-ID,
(PL) jednoznaczna urzadzenie-ID, (PT) ID do dispositivo tnico, (RO) ID unic
al dispozitivului, (SE) unikt enhets-ID, (UK) yHikanbHWI ineHTUdikaTop

npuctpoto, (ZH) KE—AYi% £ ID
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Sauglingsversorgung
STOMOCUR’ Ce
C1i Istruzioni per I'uso IT

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per I'uso, poiché contengono informazioni
importanti relative all’applicazione dei prodotti STOMOCUR®.

Sistema di gestione per neonati

Destinazione d’uso: L'assortimento premature STOMOCUR® comprende sacche per colo-
stomia e ileostomia, sviluppate appositamente per neonati prematuri e neonati con sacca da
colostomia. Questa sacca serve per raccogliere le secrezioni stomali ed € monouso.

[1i Gebruiksaanwijzing NL

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, omdat deze belangrijke informatie over het
gebruik van uw STOMOCUR®-producten bevat.

Systeem voor zuigelingen

Beoogd gebruik: Het assortiment van STOMOCUR® premature bevat colostomie-/ ileosto-
miezakken die zijn bedoeld voor te vroeg geboren baby's en zuigelingen met een kunstmatige
uitgang van de darm. Deze zak dient om ontlasting uit de stoma op te vangen en is bedoeld
voor eenmalig gebruik.

[1i Bruksanvisning NO

Les bruksanvisningen grundig. Den inneholder viktig informasjon om bruken av
STOMOCUR®-produktene.

Spedbarnsutstyr

Beregnet bruk: STOMOCUR® premature-sortimenter omfatter kolostomi-/ileostomipose
som er beregnet til for tidlig fgdte og spedbarn med utlagt tarm. Denne posen brukes til
oppsamling av avfgring fra stomien og er ment for engangsbruk.

C1i Instrukcja obstugi PL

Prosze uwaznie przeczytac instrukcje obstugi, poniewaz zawiera ona wazne informacje
dotyczace postepowania z produktami STOMOCUR®.

System stomijny dla noworodkéw

Cel zastosowania: Asortyment STOMOCUR® premature obejmuje worki kolostomijne /
ileostomijne opracowane dla wcze$niakdéw i noworodkdw z wytonionym sztucznym odbytem.
Worek taki stuzy do gromadzenia wydzielin ze stomii i jest przeznaczony do jednorazowego
uzytku.

[l Instrugdes de utilizacdo PT

Leia atentamente as instrugoes de utilizagdo. Estas contém informagdes importantes
sobre a utilizagdo dos seus produtos STOMOCUR®.

Dispositivo para idades pediatricas

Finalidade: A gama de produtos STOMOCUR® premature inclui sacos de colostomia/ileos-
tomia que foram concebidos para bebés prematuros e lactentes com uma abertura artificial
para saida do intestino. Este saco é usado para a recolha de excre¢des estomais e destina-se
a ser utilizado apenas uma vez.

(i Instructiuni de utilizare RO

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare, deoarece acestea contin
informatii importante despre utilizarea produselor STOMOCUR®.

Sacul pentru sugari

Utilizarea prevazuta: Gama de produse STOMOCUR® premature include sacii pentru colos-
tomie/ileostomie care au fost conceputi pentru nou-ndscutii prematur si sugarii cu anus
artificial. Acest sac serveste preludrii secretiilor din stomd si este destinat unei singure utilizari.

[1i] Bruksanvisning SE

Las bruksanvisningen noga eftersom den innehaller viktig information om hur du
anvander dina STOMOCUR®-produkter.

Stomihjalpmedel for spadbarn

Avsedd anvindning: Sortimentet STOMOCUR® premature omfattar kolostomi-/ileosto-
mipasar som ar avsedda for spadbarn och for tidigt fodda barn med en konstgjord 6ppning
for att tomma tarminnehallet. Denna pase anvands fér absorption av stomiutséndringar och
ar avsedd for engangsbruk.

(il IncTpyKujia 3 3acTocyBaHHA UK

YBa)XXHO NPOYMTANTE IHCTPYKLLiIO 3 BAKOPUCTAHHA, OCKiIIbKU BOHA MiCTUTb BaXKNUBY
iHbopMmaLiio WoA0 BUKOPMCTaHHA NpoayKLii STOMOCUR®.

KomnnekTt gna HemoBAaAT

Mpu3HayeHHA. AcopTUMeHT npoaykTie STOMOCUR® premature BK/tOYa€E MilLKM ANA
KOJIOCTOMIi/iNe0CTOMIi, NpU3HAYEH] ANA HEAOHOWEHMX AiTeH | HEMOBAAT 3i WITYYHUM 334HIM
NPoxoAoMm. Liei MilloK 3acTOCOBYETLCA ANA NPUAOMY CTOMANbHUX BUZiNEHD | NPU3HAYEHWIA
[NA OLHOPa30BOro BUKOPUCTAHHA.
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Panoramica

Fig. 1: Panoramica dei sistemi di gestione per neonati STOMOCUR®.
Differenze
1. Premature per neonati prematuri (fino a 900 g di peso), con filtro
(i gas vengono filtrati e possono fuoriuscire; i nastri adesivi per filtri sono in dota-

zione)
2. Premature Combi per neonati (fino a 5000 g di peso)

Overzicht

Afb. 1: Overzicht van de systemen voor zuigelingen van STOMOCUR®,
Verschillen
1. Premature voor te vroeg geboren baby's (tot max. 900g), met filter (gassen worden

gefilterd en kunnen ontsnappen; filterafdekkingen zijn inbegrepen)
2. Premature Combi voor zuigelingen (tot max. 5000g)

Oversikt

Fig. 1: Oversikt over STOMOCUR® spedbarnsutstyr.

Forskjeller

1. Premature til for tidlig fgdte (til maks. 900g), med filter
(gasser blir filtrert og kan slippe ut; filterklebinger fglger med)
2. Premature Combi for spedbarn (til maks. 5000g)

Zestawienie

rys. 1: Zestawienie systemow stomijnych dla noworodkéw STOMOCUR®.
Réinice
1. System premature dla wcze$niakéw (maks. do 900 g), z filtrem

(gazy sa odfiltrowywane i moga by¢ usuniete, w zestawie zatyczki do filtra)
2. System premature Combi dla noworodkéw (maks. do 5000 g)

Vista geral

Fig. 1: Vista geral dos Dispositivo para Idades Pediatricas STOMOCUR®.

Diferencas

1 - Premature para bebés prematuros (até max. 900g), com filtro
(gases sdo filtrados e podem ser eliminados; adesivo do filtro fornecido)
2 - Premature Combi para bebés lactentes (até max. 5000g)

Prezentare generala

Fig. 1: Prezentarea generald a sacilor pentru sugari STOMOCUR®.
Diferente
1. Premature pentru nou-nascutii prematur (pana la max. 900 g), cu filtru (gazele sunt

filtrate si pot fi evacuate; sunt incluse autocolantele pentru filtru)
2. Premature Combi pentru sugari (pand la max. 5000 g)

Oversikt

lllustration 1: Oversikt dver STOMOCUR® stomihjilpmedel for spidbarn.
Skillnader
1. Premature till for tidigt fodda barn (upp till max. 900 g), med filter

(gaser filtreras och kan stromma ut; filteretiketter medfoljer)
2. Premature Combi for spadbarn (upp till max. 5000 g)

Ornap,

Puc. 1. Ornag komnnekty STOMOCUR® ansa HemoBAAT.

BiaminHocTi

1. Premature ana HegoHoLleHMX gitel (10 makc. 900 1), 3 dpinbTpom
(pinbTpauin Ta BUBEAEHHA rasis, KAeiKa nniska ana GinbTpis 40AAETHCA)
2. Premature Combi a9 HemosaaT (40 makc. 5000 r)
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Preparazione generale

Prima e dopo ogni uso, si raccomanda di
lavarsi accuratamente le mani.

In caso di apertura troppo grande del foro del
sistema di gestione, la cute non viene copertaa
sufficienza. In tal caso, poiché la cute e esposta
in modo prolungato al contatto con le secre-
zioni stomali, possono verificarsi irritazioni
cutanee e infiammazioni. Prima dell’applica-
zione, misurare il diametro dello stoma (fig 1a).

Suggerimento: per livellare le irregolarita e
impedire I'insorgenza di problemi cutanei, &
possibile usare la pasta dermoprotettiva STO-
MOCUR® o gli anelli dermoprotettivi.

Algemene voorbereiding

Was uw handen zorgvuldig telkens voor en
na het aanbrengen.

Bij een te grote opening in het systeem wordt
de huid niet voldoende bedekt. Er kan lang-
durig contact ontstaan met ontlasting uit de
stoma met huidirritaties en ontstekingen tot
gevolg. Bepaal voor het aanbrengen de diame-
ter van de stoma (afb. 1a).

Tip: Om oneffenheden te egaliseren en
huidproblemen te voorkomen, kunt u
beschermende huidpasta of huidbescher-
mingsringen van STOMOCUR® gebruiken.

Generell forberedelse

Vask hendene grundig fgr og etter hver bruk.

Dersom hullet pa posen er for stort, er ikke
huden tilstrekkelig tildekket. Dette kan fgre
til lengre kontakt med avfgring fra stomien,
noe som igjen kan fgre til hudirritasjoner og
betennelser. Finn diameteren pa stomien fgr
bruk (Fig. 1a).

Tips: For a utligne ujevnheter og unnga hudpro-
blemer kan du bruke STOMOCUR® hudbeskyt-
telseskrem eller hudbeskyttelsesringer.

Wskazéwki ogélne

Przed i po kazdym uzyciu nalezy starannie
umy¢ dtonie.

W przypadku wyciecia zbyt duzego otworu
skora nie jest wystarczajaco zakryta. Moze
dojs¢ do dtuzszego kontaktu z wydzielinami ze
stomii, a w wyniku tego do podraznien i zapa-
len skory. Przed uzyciem sprawdzi¢ srednice
stomii (rys. 1a).

Wskazéwka: Aby wyréwnac nieréwnosci
i zapobiec podraznieniu skory, mozesz uzy¢
pasty ochronnej do skéry STOMOCUR® |ub
pierscieni zabezpieczajacych skore.

Preparagdo geral

Lave as maos cuidadosamente antes e depois
de cada aplicagao.

Se a abertura do orificio for muito grande, a
pele ndo ficara suficientemente coberta. Daqui
podera resultar um contacto prolongado com
excregBes estomais causando irritagdo cuta-
nea e inflamagdo. Antes da aplicagdo, mega o
didmetro do estoma (fig. 1a).

Dica: Para compensar irregularidades e evi-
tar problemas de pele, pode usar a pasta de
protegdo cutanea STOMOCUR® ou os aros de
protegdo cutanea STOMOCUR®.

Pregdtirea generala

Tnainte si dup3 fiecare utilizare, spalati-va
temeinic mainile.

n cazul unui orificiu prea mare al sacului,
pielea nu este acoperitd suficient. Se poate
ajunge la contact prelungit cu excretiile din
stoma si astfel pot sa apara iritatii sau infla-
matii ale pielii. Tnainte de aplicare, determinati
diametrul stomei (fig. 1a).

Sfat: Pentru a uniformiza deniveldrile si pentru
a preveni problemele la nivelul pielii, puteti
utiliza pasta de protectie a pielii sau inelele
de protectie a pielii STOMOCUR®.

Allmédnna forberedelser

Tvétta hianderna noga fore och efter varje
anvandning.

Om hjalpmedlets haléppning ar for stor tacks
inte huden i tillrdcklig omfattning. Langre kon-
takt med stomiutsondringar kan férekomma
och darmed foreligger risk for hudirritationer
och inflammationer. Bestam stomins diameter
fore anvandningen (illustration 1a).

Tips: For att kompensera for ojamnheter och
undvika hudproblem kan du anvanda STOMO-
CUR® barridrkram eller hudskyddsringar.

3aranbHa niaroTosKa

PeTenbHO MuiiTe pyKn nepes KOXHUM BUKO-
PUCTAHHAM i NicnA Hboro.

AKLLO OTBIP KOMNIEKTY, WO NPUKPINAOETLCA
[0 WKipW, € 3aHaATO BEVKNM, BiH HE MOKPYU-
BAE WKipy NOBHICTIO. TPMBANUIA KOHTAKT 3i CTO-
MaAbHUMMW BUAINEHHAMMU MOXKE CNPUUUHUTH
noApa3sHeHHA WKipK Ta 3ananeHHa. Mepegq,
33CTOCYBAaHHAM BM3HAYyTe PO3MIp CTOMMU
(puc. 1a).

Nopapa. o6 BMpiBHATK HepiBHOCTI Ta
YHVUKHYTV Npobaem 3i WKipoto, MOXHa BMKO-
pPUCTOBYBaTW MAacTy ANA 3aXUCTY LWKipKn
STOMOCUR® a60 3axUCHi Kinbua AnA WKipy.

—RESE

BRIERAMERRIEFELET

BEAKAAEKR, BRERTEERKK.
XA BE SRR e AliE O HE YY), SRR
WML, ERMEERNEONER
(B 1a).
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Tagliare con le forbici I'apertura della prote-
zione cutanea in base alle dimensioni dello
stoma (Fig.2)

Non tagliare oltre il punto di giunzione della
placca dermoprotettiva.

/\ Non rimuovere la pellicola protettiva sulla
placca dermoprotettiva prima di procedere
con il taglio.

Knip de opening van de huidbescherming uit
overeenkomstig de grootte van de stoma met
behulp van een schaar (afb.2)

Knip niet verder dan de bevestigingsrand van
de huidbeschermingsplaat.

A\ Verwijder de beschermfolie op de huidbe-
schermingsplaat niet voordat de opening op
maat is geknipt.

Bruk en saks og klipp opp apningen til hud-
beskyttelsen i samme stgrrelse som stomien
(Fig.2)

Ikke klipp utover sveisingen pa hudbeskyttel-
sesplaten.

A\ Ikke fiern beskyttelsesfolien pa hudbeskyt-
telsesplaten fgr tilskjaeringen.

Za pomoca nozyczek przytnij otwor przylepca
odpowiednio do wielkosci stomii (rys. 2).

Nie wycinaj otworu poza obszar zgrzewania
przylepca.

A\ Przed wycinaniem nie usuwac folii zabez-
pieczajacej z przylepca.

Com a ajuda de uma tesoura, recorte a aber-
tura do protetor cutaneo a medida do tama-
nho do estoma (fig.2)

N&o corte para além do picotado da placa do
protetor cutaneo.

/\ N3o destaque a pelicula protetora da placa
do protetor cutaneo, antes de efetuar o corte.

Taiati cu o foarfecd orificiul protectiei pentru
piele in functie de dimensiunea stomei (fig.2).

Nu taiati dincolo de sudura pldcii de protectie
a pielii.

A\ Nu indep3rtati folia de protectie de pe
placa de protectie a pielii inainte de decupare.

Skar till hudskyddets 6ppning med hjalp av en
sax sa att den motsvarar storleken pa stomin
(illustration 2)

Skar inte 6ver hudskyddsplattans svetskant.

A\ Tainte bort skyddsfolien pa hudskyddsplat-
tan fore tillskarningen.

Hoxuuamu BupixkTe oTBIp Y NAACTUHI ANA
3aXWUCTY WKipK BiZNOBIAHO A0 PO3MIpY CTOMM
(pwnc.2).

Bunpi3 He NOBMHEH BUXOANTU 33 3BapHUI WOB
3aXMCHOI NNACTUHM ANA LWKiPW.

A He 3HimaiTe NNiBKy Ha 3aXMCHIN NAACTUHI
ONA WKipK nepej po3pisaHHAM.
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Applicazione della clip in schiuma in caso di
uso di premature e premature Combi come
sacca svuotabile.

Atale scopo, tagliare il lato inferiore affusolato
della sacca.

Dopodiché, applicare la clip in schiuma sepa-
randola dalla striscia. Tirare la carta siliconata
al centro e incollare la clip all’estremita della
sacca (Fig.3).

Arrotolare la clip dal basso verso I'alto. Quindi
piegare le estremita verso I'interno per creare
una chiusura sicura.

Aanbrengen van de schuimstofklem bij gebruik
van de premature en premature Combi als
drainagezak.

Daarvoor wordt de trechtervormige onderkant
van de zak opengeknipt.

Breng na het openknippen de schuimstofklem
aan. Maak de klem daarvoor los van de strip.
Trek het afdekpapier in het midden af en kleef
de klem aan het uiteinde van de zak (afb.3).

Rol de klem van onder naar boven op. Vervol-
gens vouwt u de uiteinden naar binnen, zodat
er een veilige afsluiting ontstaat.

Sette pa skumplastklemmen ved bruk av pre-
mature og premature Combi som tgmbar
pose.

Til dette formalet blir den innsnevrede nedre
delen av posen klippet opp.

Sett pa skumplastklemmen etter oppklippin-
gen. Lgsne da klemmen fra strimmelen. Trekk
av heftepapiret i midten, og lim klemmen fast
i enden av posen (fig.3).

Rull klemmen pd nedenfra og opp. Deretter
bretter du endene innover slik at det oppstar
en sikker lukning.

Przy stosowaniu premature i premature
Combi jako workdw stomijnych nalezy natozy¢
zapinke piankowa.

W tym celu rozetnij zwezong dolng strone
worka.

Po rozcieciu przymocuj zapinke piankowa.
W tym celu zdejmij z zapinki ochronny pasek.
Zdejmij papier ochronny, zaczynajac od srodka
i naklej zapinke na koricu worka (rys. 3).

Zroluj zapinke od dotu do géry. Nastep-
nie zagnij konce zapinki do wewnatrz, aby
powstato bezpieczne zamkniecie.

Se 0s sacos premature e premature Combi
forem usados como saco drenavel, colocar o
clipe de espuma.

Neste caso, é recortada a parte rebaixada, no
lado inferior do saco.

Depois de recortar, aplique o clipe de espuma.
Para isso, separe o clipe da tira. Puxe o papel
protetor no centro e cole o clipe na extremi-
dade do saco (fig.3).

Enrole o clipe de baixo para cima. Em seguida,
dobre as extremidades para dentro, de modo
a fechar o saco corretamente.

Aplicarea clemelor cu burete la utilizarea pre-
mature si premature Combi ca sac drenabil.
Tn acest scop, se decupeaza partea inferioara
fngustata a sacului.

Dupd decupare, aplicati clemele cu burete.
Pentru aceasta, desfaceti clemele de pe
banda. Desprindeti hartia de acoperire in
partea mediana si lipiti clemele la capatul
sacului (fig.3).

Rotiti clemele de jos in sus. Tn continuare,
indoiti capetele spre interior, astfel incat sa
se creeze o inchidere sigura.

Fastsattning av kldamman gjord av skumgummi
vid anvandning av premature och premature
Combi som stomipase.

For detta andamal skar man upp pasens
avsmalnande undre sida.

Satt fast kldamman av skumgummi nar du har
skurit upp pasen. Skilj for detta andamal klam-
man fran remsan. Dra av slappappret i mitten
och fast klamman i pasens ande (illustration3).

Rulla upp kldmman nerifran och upp. Boj
sedan dndarna inat sa att en sdker forslutning
skapas.

Y pasi BUKOPUCTaHHA NPOAYKTi8 premature Ta
premature Combi 8 AKOCTi CNOPOKHIOBAHOTO
MiLLKa NPUKPINiTb NiHONAACTOBY CKOBY.

[na uboro HeobxigHo 3p0bUTU PO3pi3 Ha 3BY-
YKEHi HUKHIN CTOPOHI MillKa.

[licnAa BUKOHAHHA PO3Pi3y NPUKPINiTb NiHO-
nnactosy ckoby. [lna uboro 3HimiTb ckoby
3i CTPIYKK. 3HIMITb NanepoBe NOKPUTTA NO
LeHTPY Ta NpuKneinTe ckoby Ha KiHelb MillKa
(pwnc.3).

HamoTaWTe ckoby 3HU3y Bropy. MoTim 3irHiTs
KiHUi BCcepeauHy, Wob yTBOPUTU HaAiNHY
3acTibKy.
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Lavare la cute peristomale con acqua e una
salvietta monouso (Fig. 4 - con movimenti in
direzione dello stoma) e asciugare I'area tam-
ponando.

Non utilizzare prodotti detergenti ad azione
lipidizzante, poiché la componente grassa
potrebbe pregiudicare I'aderenza della pro-
tezione cutanea.

Suggerimento: in caso di cute pil
umida o bagnata, & possibile utilizzare il
talco per la protezione cutanea STOMOCUR®,
che assorbe I'umidita.

Reinig de huid rondom de stoma met water en
een wegwerpdoek (afb. 4 - beweging naar de
stoma toe) en dep de zone droog.

Gebruik hierbij geen producten die een
hydraterende werking hebben, omdat deze
de hechting van de huidbescherming kunnen
verminderen.

Tip: Bij een vochtige of natte huid kunt u
huidbeschermingspoeder van STOMOCUR®
gebruiken. Het bindt vocht.

Rengjgr huden rundt stomien med vann og en
engangsklut, (fig. 4 - i bevegelser mot stomien)
og klapp omradet tgrt.

Ikke bruk fuktighetsgivende produkter. De kan
redusere klebeevnen til hudbeskyttelsen.

Tips: Ved fuktig eller vat hud kan du bruke
STOMOCUR® hudbeskyttelsespudder. Det
binder fuktighet.

Oczys¢ skore wokdt stomii, uzywajac wody
i chusteczki jednorazowej (wykonujac ruchy
w strone stomii — rys.4), a nastepnie osusz
skore.

Nie stosuj przy tym srodkdw nattuszczajacych,
poniewaz moga utrudni¢ przyklejanie sie przy-
lepca do skory.

Wskazéwka: W przypadku wilgotnej lub zmo-
czonej skory mozesz uzy¢ pudru ochronnego
do skéry STOMOCUR®. Wigze on wilgoc.

Limpe a pele a volta do estoma com dgua e um
toalhete descartavel (fig. 4 - movimentos na
dire¢do do estoma) e seque a drea.

Ndo utilize produtos que deixem uma pelicula
de gordura, pois isso pode reduzir a aderéncia
do protetor cutaneo.

Dica: Em caso de pele humida ou molhada,
pode utilizar o p6 de protegdo cuta-
nea STOMOCUR®. Este ajuda a absorver a
humidade.

Curatati pielea din jurul stomei cu apa si un
servetel de unica folosinta (fig. 4 — Miscare
fnspre stoma) si uscati zona prin tamponare.

Nu folositi produse grase, deoarece pot reduce
aderenta protectiei pentru piele.

Sfat: Pe pielea umedd, respectiv uda,
puteti utiliza pudra de protectie a pielii
STOMOCUR®. Aceasta absoarbe umiditatea.

Rengor huden kring stomin med vatten och en
engangsduk (illustration 4 —rorelser i riktning
mot stomin) och badda omradet tills det &r
torrt.

Anvand darvid inga produkter som har en
fuktgivande effekt eftersom de kan forsamra
hudskyddets vidhaftningsformaga.

Tips: Vid fuktig respektive vatskande hud kan
du anvdanda STOMOCUR® hudpuder. Det bin-
der fukt.

OumncTbTe WKipy HaBKONO CTOMMU BOAOIO
H omHOpa3oBOl cepBeTKOw (pwuc.
4 — pyxalTeca B HanNpAmKy 4O CTOMMU) i
BUTPITb L0 061aCTb HAacyXo.

He BMKOPUCTOBYINTE NPOLYKTU 3i 3BONOKY-
Ba/IbHOIO Ai€10, OCKINIbKM BOHW MOXYTb 3HU-
3UTU aAresito 3aXMCHOI NNACTUHM ANA WKipK.

Mopapaa. /114 BOAOTOI YN WBUAKO 3BOJ0-
XYBAHOT WKIpK MOXHa BUKOPUCTOBYBATKU
NOPOLLOK ANA 3aXMUCTY WKipn STOMOCUR®.
BiH nornuHae sonory.
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Applicazione del sistema di gestione per neonati

Per supportare I'aderenza della protezione
cutanea, riscaldarla a temperatura corporea.
Dopodiché, rimuovere la tratteggiatura di
guida della protezione cutanea (Fig.5). Per
garantire I'aderenza, evitare il contatto con
la superficie adesiva.

Applicare I'apertura della protezione cuta-
nea sul lato inferiore dello stoma. Incollarla
con delicatezza alla cute peristomale, ini-
ziando dal basso (Fig.6).

Quindi scorrere con le dita sul retro della
superficie adesiva, premendo leggermente
per fissarla intorno allo stoma.

Aanbrengen van het systeem voor zuigelingen

Leg het gat van de huidbescherming tegen
de onderzijde van de stoma. Kleef deze nu
voorzichtig, van onder beginnend, op de
huid rondom uw stoma (afb.6).

Om de hechting van de huidbescherming te
ondersteunen, verwarmt u deze op lichaam-
stemperatuur. Verwijder daarna de snijhulp
van de huidbescherming (afb.5). Om de
hechting te garanderen, vermijdt u aanra-
king van de hechtvlakken. Beweeg afsluitend met uw vingers over de
achterzijde van het hechtvlak en druk voor-

zichtig aan rondom de stoma.

Sette pa spedbarnsutstyr

For a gke hudbeskyttelsens klebeevne
varmer du den opp til kroppstemperatur.
Deretter fierner du utskjeeringshjelpen ftil
hudbeskyttelsen (Fig.5). Ikke bergr klebe-
flaten. Det reduserer klebeevnen.

Legg apningen pa hudbeskyttelsen pa under-
kant av stomien. Fest den forsiktig til huden
rundt stomien og begynn nedenfra (Fig.6).

Deretter fgrer du forsiktig fingrene over bak-
siden av klebeflaten og trykker den forsiktig
fast rundt stomien.

Zaktadanie systemu stomijnego dla noworodkow

Aby poprawi¢ przyczepnos$¢ przylepca
ogrzej go do temperatury ciata. Nastepnie
usun szablon do wycinania otworu przylepca
(rys.5). Aby zapewni¢ przyczepnos¢, unikaj
dotykania powierzchni przylegania.

Przystaw wyciecie przylepca do dolnej kra-
wedzi stomii. Rozpoczynajgc od dolnej czesci
ostroznie przyklej go wokot stomii (rys. 6).

Na zakonczenie wygtadz palcami przylepiec,
przyciskajac go delikatnie wokdt stomii.

Aplicagdo do dispositivo para idades pediatricas

Para ajudar a aderéncia do protetor cutaneo,
aqueca-o a temperatura do corpo. Por fim,
remova o guia de corte do protetor cutaneo
(fig.5). Para garantir a aderéncia, evite tocar
nas superficies adesivas.

Posicione a abertura do protetor cutdneo na
extremidade inferior do estoma. De baixo
para cima, cole-a cuidadosamente na pele
periestomal (fig.6).

Por fim, passe os dedos sobre a parte de tras
da superficie adesiva e pressione-a suave-
mente em torno do estoma.

Aplicarea sacului pentru sugari

Asezati decupajul protectiei pentru piele pe
marginea inferioara a stomei. Lipiti-I cu grija,
incepand de jos, pe pielea din jurul stomei
(fig.6).

Pentru a favoriza aderenta protectiei pen-
tru piele, incalziti-I la temperatura corpului.
Dupa aceea, indepartati folia de decupare
al protectiei pentru piele (fig.5). Pentru a
asigura aderenta, evitati atingerea suprafe-
telor adezive. Dupa aceea, treceti cu degetele peste par-
tea posterioara a suprafetei aderente si

apasati-o cu grija in jurul stomei.

Fastsattning av stomihjdlpmedlet fér spadbarn

Varm upp hudskyddet till kroppstemperatur
for att oka vidhaftningsformagan. Ta darefter
bort hudskyddets skarmarkeringar (illustra-
tion 5). Undvik att vidrora vidhaftningsytorna
for att sékerstalla vidhaftning.

Placera hudskyddets utskarning pa under-
kanten av stomin. Klistra den forsiktigt pa
huden kring din stomi. Borja darvid nedifran
(illustration 6).

Anvéand darefter dina fingrar for att slata ut
baksidan pa den vidhaftande ytan och tryck
fast denna forsiktigt runt stomin.

MpUKpIiNNeHHA KOMNAEKTY AN HEMOBAAT

L1106 36inblUMTM aAresito 3aXMCHOI N1ACTUHM
LNA WKipw, HarpinTe i 4o Temnepatypw Tina.
Micnf Lboro 3HiMiTb WabnoH A1 BUPi3aHHA
OTBOPY B NNACTUHI ANA 3aXUCTY LIKipK
(man.5). o6 3abe3neunTu rapHy aaresito,
He TOpKaWTecA KNenKnx NoBepxoHsb.

MOMICTiTb BMPI3 NNACTUHU ANA 3aXUCTY
LWKIPU Ha HUKHIW Kpai cTomu. ObepexHo
npvKkneiTe i Ha WKipy HAaBKOAO CTOMM,
NoYnHaoum 3HM3y (puc.6).

Ha 3aBeplieHHA NpoBeAiTb NanbLAMM NO
TUbHIN CTOPOHI KNEeMKoi NoBEpPXHi i 0be-
PEeXHO NPUTUCHITH i 4O CTOMMW NO BCbOMY
nepumeTpy.
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Svuotamento e pulizia di premature e
premature Combi (in caso di utilizzo come
sacca svuotabile)

Per uno svuotamento igienico e sicuro, tenere
I'estremita della sacca verso I'alto, in modo che
le secrezioni ritornino indietro. Quindi aprire la
clip piegando le due estremita a parte. Svuo-
tare correttamente il contenuto della sacca.

Dopo lo svuotamento, lo scarico puo essere
pulito con una salvietta monouso e richiuso
come descritto (Fig.7).

Legen en reinigen van de premature
en premature Combi (bij gebruik als
drainagezak)

Om de zak hygiénisch en veilig te legen, houdt
u het uiteinde naar boven zodat de ontlasting
terugloopt. Aansluitend opent u de klem door
de beide uiteinden uit elkaar te buigen. Voer
de inhoud van de zak correct af.

Na het legen kan de aflaatplug met een weg-
werpdoek worden gereinigd en zoals beschre-
ven opnieuw worden afgesloten (afb.7).

Tegmming og rengjgring av premature
og premature Combi (ved bruk som
tgmbar pose)

For hygienisk og sikker tgmming holder du
poseenden opp slik at avfgringen renner til-
bake. Deretter dpner du klemmen, ved a bgye
de to endene fra hverandre. Tgm innholdet i
posen pa en foreskrevet fagmessig mate.

Etter tgmmingen kan utgangen rengjgres med
en engangsklut og lukkes igjen som beskrevet
(Fig.7).

Oproznianie i czyszczenie systemow
premature i premature Combi
(stosowanych jako worki stomijne).

W celu higienicznego i bezpiecznego oprdz-
niania przytrzymaj koricéwke worka w gorze,
aby wydzieliny sie cofnety. Nastepnie otwodrz
zapinke, odginajac na zewnatrz obydwa jej
korice. Oprdéznij worek w odpowiedni sposéb.

Po oproéznieniu mozna oczysci¢ spust chu-
steczka jednorazowg i ponownie zamknaé
zgodnie z opisem (rys.7).

Esvaziar e limpar o premature e o
premature Combi (se usado como saco
drenavel)

A fim de garantir um esvaziamento higiénico
e seguro, mantenha a extremidade do saco
virada para cima, de modo a impedir o refluxo
das excregdes. Em seguida, abra o clipe,
puxando cada uma das extremidades para
fora. Esvazie adequadamente o conteldo do
saco.

Depois de esvaziar o saco, o dreno pode ser
limpo com um toalhete descartavel macio e
fechado novamente, tal como ilustrado (fig. 7).

Golirea si curatarea premature si
premature Combi (in cazul utilizarii ca
sac drenabil)

Pentru golirea in conditii igienice si sigure,
tineti fundul sacului in sus, astfel incat excre-
tiile s3 curga fnapoi. In continuare, deschi-
deti clema prin indoirea capetelor unul de
pe celdlalt. Goliti continutul sacului in mod
corespunzator.

Dupa golire, evacuarea sacului poate fi cura-
tata cu ajutorul unui servetel de unica folo-
sintd si poate fiinchisa la loc Tn modul descris
(fig. 7).

Témning och rengoring av premature
och premature Combi (vid anvandning
som stomipase)

For en hygienisk och séker tomning ska pasens
ande hallas uppat sa att utsondringarna rinner
tillbaka. Oppna sedan klimman genom att béja
isdr de bada d@ndarna. Tom pasens innehall pa
korrekt satt.

Efter tdmning kan avtappningskranen rengo-
ras med en engangsduk och ater stangas enligt
beskrivningen (illustration 7).

CnopoKHEHHA i OYULLIEHHA
NpPoAyKTiB premature i premature
Combi (y pa3i BUKOPUCTAHHA B AKOCTI
CNOPOXKHIOBAHOIO MiluKa)

[Ona ririeHiyHoro Ta 6€3neYHOro CNopoXKHEHHA
TPUMaiTe MoK KiHUAMK Bropy, Wwob suai-
NeHHA CTikanu Hasaga. MoTim BiAKpuiiTe ckoby,
BifirHyBWM 06mABa KiHLi Ha30BHi. CNopos-
HIOWTE BMICT MilKa HaNeXHUM YMHOM.

Micns CNOPOXKHEHHA MOXKHA OYMCTUTU 31MB-
HUI OTBIP 01HOPA30BOK CEPBETKOIO Ta 3HOBY
3aKPMTW MOTO 3riAHO 3 HABEAEHUMM BKa3iB-
Kamu (pwc.7).

HEZS 3% 1% Premature #1 Premature

Combi &4 (fE2A5 R4 (E ART)
FHERATNNEER S, BEKFRE,
PAEHEH AR R MRS o AL
IFRF. ZEETRFHUED.
BEEAA-REREERFLO, RE
BRPETXE (B 7).

Rimozione del sistema di gestione per
neonati STOMOCUR®

Per rimuovere il sistema di gestione per
neonati, staccare lentamente la protezione
cutanea partendo da un lato (Fig.8).

Per rimuovere piu facilmente la protezione
cutanea, premere sull’epidermide.

Verwijderen van het systeem voor
zuigelingen van STOMOCUR®

Om het systeem voor zuigelingen te verwij-
deren, maakt u de huidbescherming, langs één
kant beginnend, langzaam los (afb.8).

Om de huidbescherming gemakkelijker te
verwijderen, kan de huid worden aangedrukt.

Fjerning av STOMOCUR®
spedbarnsutstyr

For a fijerne spedbarnsutstyret, Igsner du
langsomt hudbeskyttelsen ved & begynne fra
den ene siden (Fig.8).

Huden kan trykkes pa for enklere fjerning av
hudbeskyttelsen.

Usuwanie systemu stomijnego dla
noworodkéw STOMOCUR®

W celu zdjecia systemu stomijnego dla nowo-
rodkéw powoli odklejaj przylepiec, zaczynajac
od jednej strony (rys.8).

Aby fatwiej usungé przylepiec, mozna jedno-
czesnie uciskac skore.

Remocao do Dispositivo para Idades
Pediatricas STOMOCUR®

Para remover o dispositivo para idades pedia-
tricas, desprenda lentamente o protetor cuta-
neo, comegando por um dos lados (fig.8).

Para uma melhor remogao do protetor cuta-
neo, pode ser pressionada a pele.

Golirea sacului pentru sugari
STOMOCUR®

Pentru indepartarea sacului pentru sugari,
desprindeti incet protectia pentru piele, ince-
pand dintr-o parte (fig.8).

Pentru o indepartare mai usoara a protectiei
pentru piele, puteti apasa pielea.

Borttagning av STOMOCUR®
stomihjdlpmedel fér spadbarn

For att ta bort stomihjdlpmedlet for spad-
barn, lossa langsamt hudskyddet. Borja darvid
fran den ena sidan (illustration8).

For att lattare kunna ta bort hudskyddet kan
man trycka in huden latt.

BupganeHHa komnaekty STOMOCUR®
ANA HEMOBAAT

[na 3HATTA KOMNNEKTY ANA HEMOBAAT
NOBINbHO 3HIMITb 3aXMCHY NAACTUHY, NOYMN-
Hatoum 3 ogHoro 6oky (puc.8).

[nA nerworo 3HATTA 3aXMCHOI NAACTUHM
MO3KHa 06epesKHO NPUTUCKATU WKIpY.
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Avvertenze

e Utilizzare il prodotto STOMOCUR® indicato nelle presenti istruzioni per I'uso esclusiva-
mente per lo scopo indicato (vedere Destinazione d’uso).

¢ Non usare i prodotti per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

¢ | prodotti STOMOCUR® non possono essere smaltiti nel WC. Smaltirli correttamente
secondo i criteri della raccolta differenziata.

¢ |n caso di domande o problemi in merito all’utilizzo, rivolgersi al proprio medico specia-
lista o al proprio stomaterapista.

¢ In caso di lesioni gravi (incidenti) legate all’'uso di questo dispositivo medico, si prega di
contattare il distributore locale o il produttore, nonché I'autorita competente locale.

Condizioni di conservazione

e Conservare il prodotto in posizione orizzontale nell’apposito cartone.
e Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Waarschuwingen

e Gebruik het in deze gebruiksaanwijzing beschreven STOMOCUR®-product alleen voor
het respectievelijk vermelde gebruiksdoel (zie Beoogd gebruik).

e Gebruik deze producten niet voor andere doeleinden.

¢ STOMOCUR®-producten mogen niet worden afgevoerd in de wc. Voer ze correct af.

* Bij vragen of gebruiksproblemen neemt u contact op met uw specialist of uw stoma-
therapeut/e.

* Bij ernstig letsel (gebeurtenis) in verband met het gebruik van dit medisch hulpmiddel,
dient u contact op te nemen met uw lokale handelaar of de fabrikant, evenals met uw
betreffende overheidsinstantie.

Bewaaromstandigheden

e Bewaar het product horizontaal in de voorziene verpakking.
¢ Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren.

Advarsler

* Bruk STOMOCUR®-produktet som er angitt i denne bruksanvisningen til det angitte
formalet (se Beregnet bruk).

 Bruk ikke disse produktene til andre formal.

¢ STOMOCUR®-produkter ma ikke kastes i toalettet. Kast dem pa en foreskrevet fagmessig
mate.

¢ Ved spgrsmal eller problemer med bruken kan du kontakte fastlegen eller stomaspe-
sialisten din.

« VVed alvorligere skader (hendelser) i sammenheng med bruk av dette medisinske produk-
tet, ma du ta kontakt med din lokale forhandler, produsent samt den lokale ansvarlige
myndighet.

Oppbevaring

 Produktet skal oppbevares horisontalt i tilhgrende emballasje.
e Ma lagres kjglig, tgrt og merkt.

Wskazowki ostrzegawcze

¢ Opisany w niniejszej instrukcji obstugi produkt STOMOCUR® nalezy uzywaé wytacznie
do okreslonego celu (patrz cel zastosowania).

¢ Nie wykorzystuj tych produktéw do innych celéw.

¢ Produktéw STOMOCUR® nie wolno wyrzucac do toalety. Nalezy je utylizowac w odpo-
wiedni sposéb.

e W razie pytan lub problemoéw z uzyciem nalezy skontaktowac sie ze swoim lekarzem
specjalistg lub pielegniarka stomijng/ pielegniarzem stomijnym.

e W przypadku ciezkich obrazen (wypadek) w zwigzku z uzyciem niniejszego produktu
medycznego prosze skontaktowad sie z lokalnym sprzedawca lub producentem oraz z
odpowiednim urzedem lokalnym.

Warunki przechowywania

¢ Przechowuj produkt w pozycji poziomej w odpowiednim opakowaniu.
¢ Przechowuj w chtodnym, suchym miejscu i chron przed $wiattem.

Adverténcias

e Utilize o produto STOMOCUR® descrito nestas instrugdes de utilizagdo exclusivamente
para o fim indicado (ver finalidade).

¢ Ndo utilize estes produtos para outras finalidades.

¢ Os produtos STOMOCUR® ndo podem ser eliminados na sanita. Por favor, elimine-os
adequadamente.

« Se tiver alguma duvida ou problema com a aplicagdo, contacte o seu médico especialista
ou terapeuta de estoma.

¢ No caso de ferimentos graves (incidentes) relacionados com o uso deste dispositivo
médico, contacte o seu revendedor local ou o fabricante e ainda a respetiva autoridade
competente a nivel local.

Condigdes de armazenamento

e Por favor, armazene o produto horizontalmente na respetiva caixa de cartdo.
e Armazenar num local fresco, seco e abrigado da luz.

Atentionari

e VVd rugam sa utilizati produsul STOMOCUR® specificat in aceste instructiuni de utilizare
n scopul indicat (vezi utilizarea prevazuta).

* Nu folositi aceste produse in alte scopuri.

¢ Produsele STOMOCUR® nu se vor arunca in WC. Va rugdm sa le eliminati in mod cores-
punzator.

¢ Dacd aveti intrebadri sau probleme in utilizare, va rugam sa luati legdtura cu medicul dvs.
specialist sau cu stomatoterapeutul dvs.

« Tn caz de leziuni grave (incidente) legate de utilizarea acestui dispozitiv medical, va rugam
sd contactati atat distribuitorul dvs. local sau producdtorul, cat si autoritatea dvs. locala.

Conditii de depozitare

* \a rugam sa depozitati acest produs in pozitie orizontald, in ambalajul de carton pre-
vazut.
¢ A se depozita intr-un loc racoros, uscat si protejat impotriva luminii.

Varningsinformation

e Anvand den STOMOCUR®-produkt som anges i denna bruksanvisning for respektive
angivet andamal (se avsedd anvandning).

¢ Anvédnd inte dessa produkter for andra andamal.

* STOMOCUR®-produkter far inte kastas i toaletten. Kassera dessa pa korrekt satt.

e Kontakta din ldkare eller din stomiterapeut om du har fragor eller upplever problem
vid anvdndningen.

e | handelse av allvarliga personskador (incidenter) i samband med anvandningen av denna
medicinprodukt, kontakta din lokala aterforsaljare eller tillverkaren samt tillganglig lokal
myndighet.

Lagringsférhallanden

e Forvara produkten horisontellt i den avsedda ytterférpackningen.
e Forvaras svalt, torrt och skyddad mot ljus.

NMonepep)XeHHA

¢ BUKOPUCTOBYWMTE BKA3aHWUI Y Ll iIHCTPYKLIT 3 BUKOpUCTaHHA npoaykT STOMOCUR®
JILLE 33 NPU3HAYEHHAM (AMB. PO34in «[TpU3HAYEHHAY).

¢ He BUKOPUCTOBYMTE Li NPOAYKTV ANA IHWKX Linen.

¢ 3abopoHeHo BUKMAATM NpoayKT STOMOCUR® B yHiTa3. YTUNI3YITe iX HANEKHUM YMHOM.

* AKLLO Y Bac € 3anNuUTaHHA abo Npobaemu 3 3aCTOCYBaHHAM, 3BEPHITLCA A0 Baworo(-i)
Nikapsa(-ku) abo ctomaTepanesTa(-unHi).

* Y pasi OTPUMaHHA CepPMO3HUX TPABM (BaKKUX BUMALKIB), NOB'A3aHMX i3 BUKOPUCTAHHAM
LLbOr0 MeAMYHOro NPOAYKTY, 3BEPHITLCA A0 MICLLEBOro Annepa 4n Ao BUPOOHUKa, a
TaKOK B YNOBHOBAXEHWI MiCLEBUIA OPraH BAAAM.

YmoBu 36epiraHHa

 36epiraiTe BMPib y ropM30HTaIbHOMY NOMOKEHHI B NepeabayeHiit A Hboro KOpoobLi.
* 36epirainTe B MPOXONOAHOMY, CYXOMY Ta 3aXMLLEHOMY Bif, CBiTAA MiCLLi.
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Distribution

(DE) Distribution, (EN) Distribution, (CS) Distribuce, (DA) Distribution, (EL) Aiavopn,
(ES) Distribucidn, (Fl) Jakelu, (FR) Distribution, (IT) Distribuzione, (NL) Distributie,
(NO) Distribusjon, (PL) Dystrybucja, (PT) Distribui¢do, (RO) Distributie, (SE) Distribution,
(UK) 36y, (zH) $HE&

all4care ag

Route du Verney 18
1070 Puidoux
Schweiz

+41 (0) 58 255 12 33
info@all4care.ch
www.all4care.ch

AllweCare Belgium Bvba
Grote Markt 28

B-3200 Aarschot
Belgium

+31(0) 24 67 77 800
office@allwecare.be
www.allwecare.be

ASSIST HOMECARE
Bepyivag 40

55535, Oecoalovikn
EANGSa

+302312 311354
info@assisthomecare.gr
assisthomecare.gr

DISTRIMED s.r.o.
Havli¢kova 190/12
737 01 Cesky Té3in
Ceska republika

+420 (0) 55 87 11 827
stomie@distrimed.cz
www.distrimed.cz

Guangxi Sibeide Medical Co. Ltd.
F4&F5, Building 1

Hongxiang Standard Factory, No.2
Hongli Road

Nanning, Guangxi

People’s Republic of China

+(86) 77148 75 549
gxzz@vip.163.com

Mega Store shpk Tirane

Lagjja Katund I Ri, Njesia Administrative Kashar
Rr “Sadik Staveleci”, Godina Nr.16

1051 Kashar, Tirane

Shqiperia

+355 68 20 87 993
medicamenta@medicamenta.al
www.medicamenta.al

OneMed A/S

Kappa 3

8382 Hinnerup
Denmark

+45 86 109 109
info.dk@onemed.com

PHARMA TELNET S.R.L.

Sediul social: Bd. Maresal Averescu, Alexandru nr. 13,
BI.7, Sc. B, Ap.12, Sector 1, Bucuresti, 011454
Romania

+40 (0) 21 250 0620

office@pharmatelnet.ro

www.pharmatelnet.ro

Pofam Poznan Sp.z o.0.
ul. Lindego 6

60-573 Poznan

Polska

+48 (0) 61 845 69 00
office@pofam.poznan.pl
www.pofam.poznan.pl

Quadramed
Quadramed-Haas OG
office@quadramed.at
www.quadramed.at

Solutions Health Care

Solutions Health Care Products & Services Ltd.
Rm. 1104-05, 11/F., Capitol Centre

5-19 Jardine's Bazaar

Causeway Bay

Hong Kong

+852 2273 8233
cs@solutions-healthcare.com.hk
eshop.solutions-healthcare.com.hk

SVAS BIOSANA S.p.A.

Via Trentola, 7

80049 Somma, Vesuviana (Na)
Italia

+39 (0) 08 1899 54 11
svas.biosana@svas.it
WWW.SVas.it

Aunctpub’iotop

AN «Modam YkpaiHa»
YKpaiHa, 79010 M. JlbBiB
Byn. Mekapcbka 35/2
+380 (0) 32/ 276-89-04

22-066



