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Sonderversorgung / Drainageversorgung

STOMOCUR®
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Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen
tiber die Anwendung Ihrer STOMOCUR®-Produkte enthalt.

Sonderversorgung / Drainageversorgung

Zweckbestimmung: STOMOCUR® Drainagebeutel dienen der sicheren Ableitung und
Sammlung von Sekreten und flissigen Ausscheidungen, z. B. bei iibermaRig sezernierenden
Fisteln mit aggressivem Dunndarmsekret.

Indikationen:
Exsudat-Management
Fistel-Management

[li] Instruction for use EN

Please read the instructions for use carefully, as they contain important information
on how to use your STOMOCUR® products.

Special supply / drainage supply

Intended purpose: STOMOCUR® drainage pouches are intended for the safe drainage and
collection of secretions and fluid excretions, e.g. excessively secreting fistulas with aggres-
sive small intestine secretion.

Indications:
Exudate management
Fistula management

(i Navod k pouZiti CS

Prosim, piectéte si navod k pouZiti pozorné, protoZe obsahuje duleZité informace
k pouzivani produktti STOMOCUR®.

Drendzni systém

Uéel poutiti: Drenazni sacky STOMOCUR® slouzi k bezpe¢nému odvadéni a sbéru vymeéska
a tekutych exkrementd, napf. u nadmeérné vylucujicich pistéli s agresivnimi vymeésky tenkého
stfeva.

Indikace:
Management exsudatu
Management pistéli

[1i Brugsanvisning DA

Laes venligst brugsanvisningen grundigt igennem, da den indeholder vigtige informa-
tioner om anvendelsen af dine STOMOCUR®-produkter.

Specialsystem / Draenagesystem

Anvendelsesomrade: STOMOCUR® draenageposer er udviklet til at sgrge for en sikker
udledning og samling af sekreter og flydende udskillelser, f.eks. ved fistler med kraftig
sekretion med aggressivt tyndtarmssekret.

Indikationer:
Eksudat-management
Fistel-management

[1J O8nyieg xpriong EL

AaBaoTe TPOCEKTIKA TLG 08NYieg XProng, KABWG EPLEXOUV GNHAVTIKEG TTAnpodopiss
OXETLKA JLE TN XProN TWV IPoidviwv oag STOMOCUR®.

El8k6 ovotnua / Z0oTNUO AIOCTPAYYLONG

MpoBAenopevn xprion: OL kol anootpdyylong STOMOCUR® xpnaotpomnotouvTal yla thy
aodaAn amooTpdyyLon kat GUANOYH EKKPIOEWV KaL UYPWV QTEKKPITEWY, TT.X. OE UTtEPBO-
ALKN €KKPLON oUPLyY{wV e EMBETLKNA EKKPLON TOU AETTOU EVIEPOU.

Evéeigelg:
Alayxelplon e€l6pwpdtwy
Alayxeiplon cuplyyiwv

[li] Instrucciones de uso ES

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de uso, pues contienen informacién
importante acerca de la aplicacion de sus productos STOMOCUR®.

Sistema especial/Sistema de drenaje

Uso previsto: Las Bolsas de Drenaje STOMOCUR® se utilizan para el drenaje y la reco-
gida segura de secreciones y excreciones liquidas, p. €j., en caso de fistulas excesivamente
exudativas con secreciones agresivas del intestino delgado.

Indicaciones:
Gestion de exudado
Gestion de fistulas

(il Kdyttoohje FI

Lue kdyttéohje huolellisesti ldpi, silld se sisdltda tarkeita tietoja STOMOCUR®-
tuotteidesi kdytosta.

Erikoissidos / Avannesidos

Kdyttotarkoitus: STOMOCUR®-avannepussit on tarkoitettu eritteiden turvalliseen
poistamiseen esim. runsaasti erittavien fisteleiden ja aggressiivisen ohutsuolen eritteen
esiintyessd.

Kayttotarkoitukset:
Tulehdusnesteen hallinta
Fistelien hallinta

(i Mode d’emploi FR

Prenez soin de lire attentivement ce mode d'emploi, car il contient des informations
importantes concernant l'utilisation des produits STOMOCUR®.

Dispositif de drainage / Dispositif spécifique

Finalité : Les poches de drainage STOMOCUR® sont utilisées pour le drainage et la collecte
en toute sécurité des sécrétions et des excrétions liquides, par exemple dans le cas de
fistules excessivement sécrétantes répandant des sécrétions agressives de l'intestin gréle.

Indications :
Drainage de |'exsudat
Drainage de fistule
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Ubersicht

Abb.1: Ubersicht der STOMOCUR® Drainageversorgungen.
Unterschiede

Fassungsvermogen:

1. Drainagebeutel extra bis max. 2000 ml;

2. Drainagebeutel Protect bis max. 500 ml;

3. Drainage-Versorgung (DH3S, DH5, DH5L) bis 300 ml.

Die GroRe der Hautschutzflache der Drainageversorgung ist der BeutelgréRRe
angepasst.

Die nachfolgend beschriebenen Schritte der Vorbereitung, des Anbringens und
der Entsorgung sind fiir alle Drainageversorgungen gleich.

Overview

Fig.1: Overview of STOMOCUR® drainage supply systems.
Differences

Capacity:

1. Drainage Pouch extra up to max. 2000 ml;

2. Drainage Pouch Protect up to max. 500 ml;

3. Drainage Supply (DH3S, DH5, DH5L) up to 300 ml.

The size of the skin protection surface of the drainage supply is adjusted to the
size of the pouch.

The following steps describing preparation, attaching and disposal are the same
for all drainage supply systems.

Pfehled

obr. 1: Pfehled drenaznich sa¢kii STOMOCUR®.

Rozdily

Kapacita:

1. Drenaini sacek extra do max. 2000 ml;

2. Drenaini sacek Protect do max. 500 ml;

3. Drenaini sacek (DH3S, DH5, DH5L) do 300 ml.

Velikost lepici plochy u drandznich sacka je prizplsobena velikosti sackd.

Kroky pripravy, umisténi a likvidace popsané nize jsou stejné pro vSechny
drendzni sacky.

Oversigt

Fig.1: Oversigt over STOMOCUR® Dranagesystemer.
Forskelle

Volumen kapacitet:

1. Dreenagepose extra op til maks. 2000 ml;

2. Draenagepose Protect op til maks. 500 ml;

3. Draenagesystem (DH3S, DH5, DH5L) op til 300 ml.

Storrelsen pa hudbeskyttelsesfladen pa draeenagesystemet er tilpasset til posens
stgrrelse.

De efterfglgende beskrevne trin til forberedelse, anbringelse og bortskaffelse er
ens for alle draenagesystemer.

Emwokonnon

Eik. 1: EMLOKOMNGON TWV GUCTAUATWY anootpdyytong STOMOCUR®.

Awadopég

XwpnTikoTNTA:

1. 2akog anootpdyytong extra £wg pey. 2000 ml,

2. 2aKog anootpayyiong Protect €wg péy. 500 ml,

3. Zuotnpa anootpdyyiong (DH3S, DH5, DH5L) éwg 300 ml.

To uéyeBog TtnG EMLPAVELOG TOU TPOCTATEVTLKOU TOU SEPUATOG TOU CUCTH-
LATOG Moo TPAYYLONG EVAL TIPOCAPUOCHEVO OTO UEYEDOG TOLU GAKOU.

Ta Brjpata mpoeToLHaciag, TonoBETnong kal anoppuhng mou meptypddovtat
mopakatw eivat ta (dla yla OAa Ta GUCTAUATA ATOCTPAYYLONG.

Vista general

Fig.1: Resumen de los Sistemas de Drenaje STOMOCUR®.
Diferencias

Capacidad:

1. Bolsa de drenaje extra hasta max. 2000 ml.

2. Bolsa de drenaje Protect hasta max. 500 ml.

3. Sistema de drenaje (DH3S, DH5, DH5L) hasta 300 ml.

El tamafio de la superficie de la proteccion cutanea del sistema de drenaje se
adapta al tamafio de la bolsa.

Los pasos descritos a continuacion para la preparacién, la colocacién y la elimina-
cién son idénticos para todos los sistemas de drenaje.

Yleisndkyma

Kuva 1: Yleisndkyma: STOMOCUR®-avannesidokset.
Erot

Tilavuus:

1. Avannepussi extra jopa 2 000 ml;

2. Avannepussi Protect jopa 500 ml;

3. Avanne-sidos (DH3S, DH5, DH5L) jopa 300 ml.

Avannesidoksen ihonsuojausalueen koko vastaa pussin kokoa.

Seuraavassa kuvatut valmistelu-, kiinnitys- ja havitysvaiheet ovat samat kaikissa
avannesidoksissa.

Vue d’ensemble

Fig.1: Vue d'ensemble des dispositifs de drainage STOMOCUR®.
Différences

Capacité :

1. Poche de drainage extra jusqu'a 2000 ml ;

2. Poche de drainage Protect jusqu'a 500 ml ;

3. Dispositif de drainage (DH3S, DH5, DH5L) jusqu'a 300 ml.

La taille de la zone de protection cutanée du dispositif de drainage est adaptée
a la taille du sac.

Les étapes de préparation, d'installation et d'élimination décrites ci-dessous sont
les mémes pour tous les dispositifs de drainage.

Allgemeine Vorbereitung

Waschen Sie sich vor und nach jeder Anwen-
dung sorgfiltig Ihre Hande.

Bei einer zu groRen Offnung des Hautschut-
zes der Versorgung wird die Haut nicht aus-
reichend bedeckt. Durch langerem Kontakt
mit Sekreten oder Ausscheidungen kann es
zu Hautirritationen und Entziindungen kom-
men.

Tipp: Um Unebenheiten auszugleichen und
Hautprobleme zu vermeiden, kénnen Sie
STOMOCUR® Hautschutzpaste oder Haut-
schutzringe verwenden.

General preparation

Wash your hands carefully before and after
each use.

If the opening of the skin protection is too
large, the skin is not covered sufficiently. Skin
irritation and inflammation can occur owing
to long periods of contact with secretions or
excretions.

Note: You can use STOMOCUR® Skin
Protection Paste or Skin Protection Rings
to smooth out unevenness and avoid skin
problems.

VSeobecna pfiprava

Pied a po kazdém pouditi si peclivé umyjte
ruce.

V pripadé pfilis velkého otvoru v podloZce
neni dostate¢né zakryta kize. Mdze proto
dochdzet k delsimu kontaktu s vymésky
a odpady, coz muze zplsobovat podrazdéni
pokozky a zanéty.

Tip: Za U¢elem vyrovnani nerovnosti a zame-
zeni vzniku koznich problémd muzete pou-
Zit pastu k ochrané pokozky nebo krouzky
k ochrané pokozky STOMOCUR®.

Generel forberedelse

Vask dine hander grundigt fgr og efter hver
brug.

Hvis hullet i hudbeskyttelsespladen til syste-
met er for stort, daeekkes huden ikke tilstraek-
keligt. Leengere kontakt med sekreter eller
udskillelser, kan resultere i hudirritation og
betendelse.

Tip: For at udligne ujevnheder og for
at undga hudproblemer, kan du bruge
STOMOCUR® hudbeskyttelsespasta eller
hudbeskyttelsesringe.

leviKA mpoeToLpacia

NA£vete Kald Ta XEPLO OO TIPLV KAl UETA
ano kabe epapuoyn.

EQv TO Avolyla TOU TTPOOTATEUTLKOU TOU
S§€PUATOC TOU CUOTAUATOC elval TOAU
ueyato, to 6éppa dev Ba kKahudOei emap-
KWC. H mapatetapévn enadn He eKKPLOELS
1) AMEKKPIOELG UTOPEL v TTpOKAAETEL EPEDL-
OMOUC ToU §€pUaTog Kat GAEYUOVEC.

ZupBouln: Ma va e§opaAUveTe TUXOV avo-
LLOLOYEVELEG KaL va amodUyeTe SEPUATIKA
TipoPARUATA, UTOPE(TE VA XPNOLUOTIOLA-
oete v Naota Npootaciog Aéppatog
STOMOCUR® 1y toug AaktuAioug Mpoota-
oiag Aéppartog.

Preparacion general

Antes y después de cada uso, lavese las
manos cuidadosamente.

Si la abertura del orificio de la proteccion
cutanea del sistema es demasiado grande, la
piel no quedara lo suficientemente cubierta.
El contacto prolongado con las secreciones
del estoma puede provocar irritacion e infla-
macién de la piel.

Consejo: Para compensar las irregularidades
y prevenir los problemas de la piel, puede
utilizar la Pasta o los Anillos de Proteccion
Cutanea STOMOCUR®.

Yleinen valmistelu

Pese katesi huolellisesti ennen jokaista
kadyttoa ja sen jalkeen.

Ihonsuojuksen aukon ollessa lilan suuri, ei
ihoa peiteta riittavasti. Pitkaaikainen kontakti
eritteiden kanssa voi aiheuttaa ihoarsytysta
ja tulehduksia.

Vinkki: Kdytd STOMOCUR®-ihonsuojavoi-
detta tai ihonsuojarenkaita tasoittaaksesi
ihon epatasaisuuksia ja vélttadksesi iho-on-
gelmia.

Préparatifs généraux

Lavez-vous soigneusement les mains avant
et aprés chaque application.

Si I'ouverture de la protection cutanée est
trop grande, la peau ne sera pas suffisam-
ment couverte. Un contact prolongé avec
des sécrétions ou des excrétions peut pro-
voquer une irritation ou une inflammation
de la peau.

Conseil : Pour égaliser les irrégularités et
prévenir les problemes de peau, vous pou-
vez utiliser la pate de protection cutanée
ou les anneaux de protection cutanée
STOMOCUR®.

Schneiden Sie die Offnung des Hautschutzes
entsprechend der erforderlichen GroRe mit-
hilfe einer Schere zu (Abb.2).

Achten Sie dabei auf die maximal gekenn-
zeichnete Ausschneidbarkeit der Hautschutz-
platte.

A\ Entfernen Sie die Schutzfolie auf der
Hautschutzplatte nicht vor dem Zuschneiden.

Cut the opening of the skin protection to the
necessary size using a pair of scissors (Fig.2).

Make sure that you pay attention to the
maximum marked cut-to-fit size of the skin
protection plate.

/\ Do not remove the protective film from
the skin protection plate before cutting.

Pomoci nlizek vystfihnéte otvor v podloZce
v souladu s pozadovanou velikosti stomie
(obr. 2).

Dbejte pfitom na oznaceni maximalni moz-
nosti vystfizeni podlozky.

/A\ Ochrannou félii na podloZce neodstra-
nujte pred zastfizenim.

Klip abningen til hudbeskyttelsespladen ud
med en saks (fig.2), s den svarer til den
pnskede stgrrelse.

Veer opmaerksom pa den maksimale marke-
rede opklipbarhed for hudbeskyttelsespla-
den.

A\ Fjern ikke beskyttelsesfilmen pa hudbe-
skyttelsespladen fgr tilskeeringen.

Koyte To Avolypa Tou mpooTaTEUTIKOU TOU
5€pUatoc avaloya HE TO AMALTOUHUEVO UEYE-
Boc¢, pe ™ BonBeta evog PaAdlou (Ewk. 2).

AGBeTe UTOYN TNV EMUGNUACKEVN HEYLOTN
SuvaToTnNTa KOTHG TNG MAAKAG tpooTaciag
ToU 6€puUatoq.

A Mnv adatpeite tnv npooTateuTIKA
peUBpavn amo tnv mAdka mpootaciag Tou
§€puatog mpLv amo To koPLo.

Recorte la abertura de la proteccion cutanea
conforme al tamafio necesario con unas tije-
ras (Fig.2).

Preste atencion a la marca del tamafio de
corte maximo de la placa de proteccion cuta-
nea.

/A\No retire la ldmina protectora de la placa
de proteccion cutanea antes de recortar.

Leikkaa ihonsuojan aukko tarvittavaa kokoa
vastaavaksi saksilla (kuva 2).

Al3 leikkaa ihonsuojalevyyn suurinta merkit-
tyd aukkoa suurempaa aukkoa.

A\ Al3 poista ihonsuojalevyn paill3 olevaa
suojakalvoa ennen leikkaamista.

Utilisez des ciseaux pour découper I'ouver-
ture de la collerette a la taille requise (fig. 2).

Prenez soin de respecter la découpe maxi-
male marquée de la protection cutanée.

N\ Ne retirez pas le film protecteur de la pro-
tection cutanée avant la découpe.

VerschlieRen Sie den Ablass des Drainage-
beutels vor dem Anbringen (Abb. 3).

Entfernung der Haare (bei Bedarf):

Um Verletzungen zu vermeiden, fiihren Sie
die Rasierbewegungen sorgfaltig nach auRen
hin.

Close the output of the drainage pouch
before attaching it (Fig.3).

Removing hair (if necessary):
To avoid injuries, carefully move the shaver in
an outwards direction.

Pred umisténim uzavrete vypust drendzniho
sacku (obr.3).

Odstranéni chloupkd (v pfipadé potieby):
Abyste zamezili vzniku poranéni, provadéjte
pohyby pfi holeni peclivé smérem ven.

Luk aflgbet for dreenageposen, fgr du anven-
der den (fig.3).

Fiernelse af har (ved behov): For at undga
personskader, skal barberingsbevaegelserne
feres forsigtigt udad.

K\elote TV amootpdyyLon Tou odkou armo-
oTpayylong mpw tnv tonoBétnan (Ewk. 3).

Adaipeon Twv TpLywyv (edv eival anapai-
wmto): NMa va anoduyeTe TOUG TPAUUA-
TIopoUG, KaBodnynoTe MPOCEKTIKA TLG
KW OELG Euplopatoc mpog ta £€w.

Cierre el drenaje de la bolsa antes de la colo-
cacion (Fig.3).

Eliminacidn del vello (si fuera necesario): Para
evitar lesiones, realice cuidadosamente los
movimientos de afeitado hacia fuera.

Sulje avannepussin tyhjennysaukko ennen
sen kiinnittamista (kuva 3).

lhokarvojen poistaminen (tarvittaessa): Vélt-
tyaksesi vammoilta poista karvat avanteesta
ulospéin suuntautuvin vedoin.

Fermez le drain du sac de drainage avant de
le fixer (fig.3).

Elimination des poils (si nécessaire) : Pour évi-
ter les blessures, guidez soigneusement les
mouvements de rasage vers 'extérieur.

Reinigen Sie die intakte Haut (Abb.4) und tup-
fen Sie den Bereich trocken.

Verwenden Sie dabei keine Produkte, die
rickfettend wirken, da sie die Haftung des
Hautschutzes herabsetzen kénnen.

Tipp: Bei feuchter, bzw. ndssender Haut kén-
nen Sie STOMOCUR® Hautschutzpuder ver-
wenden. Es bindet Feuchtigkeit.

Clean the intact skin (Fig.4) and pat the area
dry.

Do not use any products which have a greas-
ing effect when doing this, because they can
reduce the adhesive properties of the skin
protection.

Note: If the skin is moist or wet, you can use
STOMOCUR® Skin Protection Powder.
It absorbs moisture.

Ocistéte neporusenou pokozku (obr.4)
a lehce otfete oblast do sucha.

NepouZivejte pfitom zadné produkty, které
promastuji, protoze mohou sniZovat pfilna-
vost pomucky.

Tip: Mate-li vihkou, resp. mokvajici pokozku,
mUzete pouzit pudr k ochrané pokozky
STOMOCUR®. Vaze totiz vihkost.

Renggr den intakte hud (fig.4) og dup omra-
det, til det er tgrt.

Anvend til det formal ikke produkter, der vir-
ker fugtgivende, da de kan saenke hudbeskyt-
telsespladens haftning.

Tip: Ved fugtig eller vaeskende hud kan du
bruge STOMOCUR® hudbeskyttelsespudder.
Det binder fugten.

KaBapiote to aBikto Séppa (ELk. 4) kat ote-
YVWOTE TAUTOVAPLOTA TNV TIEPLOXT.

Mnv XxpnoLuomoLe(te mpoiovTa mou €xouv
AmavTikn 6pdon, KabBwe autd pnopel va
LELWOOUV TNV TPOCGKOAANGN TOU TpooTa-
TEUTIKOU TOU S€pUATOC.

JupBouln: Stnv mepintwon vypoU N StaPpey-
Uévou S€puatog Umopelte va xpnoLlomoLn-
oete tnv Moudpa Mpoctaciag Aéppatog
STOMOCUR®. Auth Seopelel Ty uypaacia.

Limpie la piel intacta (Fig.4) seque la zona.

No utilice ningun producto hidratante para
este fin, pues esto puede disminuir la adhe-
rencia de la proteccion cutanea.

Consejo: En caso de piel himeda o mojada,
puede utilizar el Polvo de Proteccién Cuta-
nea STOMOCUR®. Este absorbera la hume-
dad.

Puhdista ehyt iho (kuva 4) ja painele alue
kevyesti kuivaksi.

Al kéyta kosteuttavia tuotteita, silld nama
voivat heikentda ihonsuojan pitoa.

Vinkki: Kayta kostealla tai kostuvalla iholla
STOMOCUR®-ihonsuojapuuteria. Se sitoo
kosteutta.

Nettoyez la peau intacte (fig.4) puis séchez
cette zone en la tamponnant.

N'utilisez pas de produits relipidants, car cela
pourrait diminuer I'adhérence de la protec-
tion cutanée (collerette).

Conseil : Si votre peau est humide ou mouil-
|ée, vous pouvez utiliser la poudre de pro-
tection cutanée STOMOCUR®. Elle absorbe
I'humidité.

Anbringen der Drainageversorgung

Um die Haftung des Hautschutzes zu unter-
stiitzen, erwarmen Sie diesen auf Kérper-
temperatur.

Entfernen Sie anschlieRend die Schutzfolie
des Hautschutzes (Abb.5). Um die Haftung
zu gewahrleisten, vermeiden Sie das Beriih-
ren der Haftflache.

Attaching the drainage supply

Inorder to support the adhesive properties
of the skin protection, you should warm it
to body temperature.

Then remove the protective film from the
skin protection (Fig.5). To ensure adhesion,
avoid touching the adhesive surface.

Umisténi drenazni péce

Pro zvyseni pfilnavosti lepici plochy, ohfejte
podlozku na télesnou teplotu.

Nasledné odstrarite ochrannou félii
ochrany kiiZe (obr.5). Abyste zajistili adhezi,
vyhnéte se dotykani adhezni plochy.

Anbringelse af draenagesystemet

For at understgtte vedheftningen af hud-
beskyttelsespladen, opvarmes den til
kropstemperatur.

Fjern derefter beskyttelsesfilmen til hud-
beskyttelsespladen (fig.5). For at sikre
vedheaeftningen, skal du undga at bergre
klzebeoverfladen.

Legen Sie den Ausschnitt des Hautschutzes
entsprechend des Zuschnittes an das Ver-
sorgungsareal an. Kleben Sie diesen vor-
sichtig von einer Seite beginnend auf die
Haut (Abb.6).

Fahren Sie abschlieRend mit Ihren Fingern
Uber die Rickseite der Haftflache und dri-
cken Sie diese vorsichtig an.

Place the skin protection cut-out on the
supply area according to the cut. Carefully
stick this to the skin, starting from one side
(Fig.6).

Then move your fingers over the back of
the adhesive surface and press this down
carefully.

Prilozte podlozku s vystfizenym otvorem na
oblast, o kterou je treba pecovat. Nalepte
ji opatrné na kGZi. Postupujte jednim smé-
rem (obr. 6).

Nakonec projedte prsty po zadni strané
podlozky a opatrné ji stisknéte.

Placer den udklippede hudbeskyttelses-
plade iht. snittet ved det sted, der behand-
les. Klaeb den forsigtigt pa huden ved at
starte fra siden (fig.6).

Kgr til sidst med dine fingre over bagsiden
af kleebefladen og tryk denne forsigtigt fast
rundt om stedet.

TomoB£TnNon TOU CUGTAHATOG AOGTPAYYLONG

lia TNV UTOOTAPLEN TNG IPOOKOAANGNG TOU
TPOCTATEVTIKOU TOU SEPUATOC, BEpUAVETE
T0 o€ Beppokpacia CWUATOG.

3TN GUVEXELD, ADOLPETTE TNV MPOOTATEY-
TIKA HEUBPAVN TOU TPOOTATEUTIKOU TOU
Sépuatoc (Ewk. 5). Ma tn Stacdaiion tng
TPOOKOAANONG amodelyeTe va ayyileTe
™V KOAANTIKY emLddvela.

Colocacion del sistema de drenaje

Para ayudar a la adherencia de la protec-
cion cutdnea, caliéntela a temperatura
corporal.

A continuacion, retire la [amina protec-
tora de la proteccion cutanea (Fig.5). Para
garantizar la adherencia, evite tocar la
superficie adherente.

Avannesidoksen kiinnittdminen

Ldmmita ihonsuoja ruumiinlampoiseksi
parantaaksesi ihonsuojan pitoa.

Poista sitten ihonsuojan suojakalvo (kuva 5).
Valta tarrapintaan koskemista pidon sailyt-
tamiseksi.

Fixation du dispositif de drainage

Réchauffez la protection cutanée a la tem-
pérature corporelle afin de favoriser son
adhérence.

Retirez ensuite le film protecteur de la
protection cutanée (fig.5). Pour assurer
I'adhérence, évitez de toucher la surface
adhésive.

TOMOBETNAOTE TO KOUUEVO UEPOG TOU TIPO-
OTATEVUTLKOU TOU SEPUATOC GTNV TIEPLOXN
TOU GUOTAATOG, GUMdWVA LE TO KOYLLO.
KoAAROTE TO MPOOEKTIKA 0TO €pua, EEKL-
VWVTaG amo pia mieupd (Ek. 6).

TéNOG, LETAKWVAOTE T SAXTUAA 0aG 0TO
nilow WLEPOC TNG KOAANTLKAG ETLdAVELQG
KL TULECTE TNV TIPOCEKTIKA.

SitUe el recorte de la proteccion cutdnea en
la zona del sistema segun el recorte. Adhié-
ralo cuidadosamente a la piel comenzando
desde un lado (Fig.6).

Para finalizar, pase sus dedos sobre el
reverso de la superficie adherente y pre-
sionela cuidadosamente para fijarla.

Aseta ihonsuojan leikattu reika sidoksesi
alueelle. Liimaa se varovaisesti sivulta aloit-
taen iholle (kuva 6).

Sivele lopuksi sormillasi tarrapinnan takasi-
Vua, ja paina sitd varovaisesti.

Placez la découpe de la protection cuta-
née en I'ajustant a la découpe de la zone
de drainage. Collez-la soigneusement sur la
peau, en commengant par un coté (fig.6).

Pour finir, lissez le dos de la surface adhé-
sive avec vos doigts, et pressez-la avec soin.

Entleeren der STOMOCUR®-Sonderversorgung

Fir ein hygienisches und sicheres Entleeren
vermeiden Sie die Flllung des Beutels tiber
2/3 des maximalen Fullvolumens. Entsorgen
Sie den Beutelinhalt fachgerecht.

Offnen des Ablassventils: Knicken Sie das
Ablassventil nach oben (Abb.7). Ziehen Sie
vorsichtig den Stopsel aus dem Ablassven-
til. Driicken Sie anschlieRend den Ablass
zusammen und flihren diesen Uber eine Auf-
fangmoglichkeit wieder nach unten. Der Beu-
telinhalt entleert sich.

Bei dickflussigen Sekret oder Ausscheidungen
kann nach Abschneiden des Ablassventils die
mitgelieferte Verschlussklammer verwendet
werden (Abb.8).

Das Innenteil der Klammer mittig auf den
Beutelauslass legen und den Auslass Gber die
Klammer nach oben klappen. Zum SchlieRen
des Beutels die Klammer in die Schiene dri-
cken. Zum Offnen leicht auf die erhéhte Stelle
der Klammerschiene dricken und gleichzeitig
das Ende der Klammer anheben.

Emptying the STOMOCUR® Special Supply

To ensure hygienic and safe emptying, avoid
filling the pouch over 2/3 of the maximum
capacity. Dispose of the pouch contents in
the correct way.

Opening the output valve: Bend the output
valve upwards (Fig.7). Carefully remove the
bung from the output valve. Then press the
output together and guide it downwards
again over a collection container. The pouch
contents empties.

If the patient has viscous secretions or excre-
tions, the supplied sealing clamp can be used
after cutting off the output valve (Fig.8).

Place the inner part of the clamp in the cen-
tre of the pouch outlet and fold the outlet
upwards over the clamp. To close the pouch,
press the clamp into the splint. To open the
pouch, gently press on the raised area of the
clamp splint while lifting the end of the clamp
at the same time.

Vyprazdiiovani drendZnich saéki STOMOCUR®

Za ucelem hygienického a bezpecného
vyprazdnovani zamezte tomu, aby se sdcek
naplnil z vice neZ 2/3 maximalniho objemu.
Obsah sacku fadné zlikvidujte.

Otevreni vypoustéciho ventilu: Vypoustéci
ventil ohnéte nahoru (obr.7). Z vypoustéciho
ventilu opatrné vytahnéte zatku. Nésledné
vypust stlaCte a zavedte ji do shérného sacku.
Obsah sacku se vyprazdni.

V pripadé hustych vyméskd nebo exkre-
mentU |ze po ufiznuti vypoustéciho ventilu
pouzit dodavanou uzaviraci svorku (obr.8).

Umistéte vnitfni ¢ast svorky do stfedu na
vypusti sacku a preklopte vypust nahoru pres
svorku. Za Ucelem uzavreni sacku zatlacte
svorku do listy. Pro otevreni lehce stisknéte
vyvysené misto listy svorky a soucasné nad-
zvednéte konec svorky.

Tgmning af STOMOCUR®-Specialsystemet

For en hygiejnisk og sikker tgmning, s undga
at fylde posen mere end 2/3 af den maksi-
male pafyldningskapacitet. Bortskaf posens
indhold iht. de geeldende bestemmelser.

Abning af aflgbsventilen: Bgj aflgbsventi-
len opad (fig.7). Traek forsigtigt proppen af
aflgbsventilen. Tryk efterfglgende aflgbet
sammen og fgr det nedad igen, sdledes at
det er placeret over en opsamlingsmulighed.
Posens indhold tgmmes.

Ved tyktflydende sekret eller udskillelser kan
de medfglgende lukkeklemmer tages i brug,
efter at aflgbsventilen er klippet af (fig.8).

Placér klemmernes inderste del midt pa
posens udgang og klap udgangen opad over
klemmen. Tryk klemmerne i skinnen for at
lukke posen. For at abne, sa tryk pa klemme-
skinnens forhgjede sted med et let tryk og
Igft samtidig enden af klemmen.

Adelacpa tou €L6kol cuotipatog STOMOCUR®

Ma éva aodaAég adelaopua cUUPWVA PE TLG
QMALTACELG UYLEWAG amobeVYETE vaL YEUL-
{eTe TOV 0AKO MEPLOTOTEPO MO TA 2/3 TNG
UEYLOTNG XWPNTLKOTNTAG TOU. AToppinTeTe
TO TEPLEYOHEVO TOU GAKOU GUUPWVA UE TOV
TIPOPAEMOUEVO TPOTIO.

Avolyua tng BaABidag amootpdyyLong:
Auyiote tn BaABida amootpayylong mpog
T mavw (Ek. 7). TpaBréte mpooekTika To
nwpa and tn BaABida anoatpdyylong. It
OUVEXELQ, TILETTE TNV QTIOOTPAYYLON KAL EMa-
VAhEPETE TNV POC TA KATW EMAVW ATIO EVa
Soxelo cUANOYAG. To TEPLEXOLLEVO TOU GAKOU
EKKEVWVETOL.

2NV meplmTwon maxUPPEVOTWY EKKPloEWY
1} QMEKKPLOEWY, TO MAPEXOUEVO KAUT adpa-
ylong propet va xpnotpomnotnBel peta tnv
arnokony tng BaABidag amootpayylong
(Etk. 8).

TOMOBETHOTE TO ECWTEPLKO TUAA TOU KALTT
070 KEVTPO TNG £€050UL TOU GAKOU Kal SUTAW-
ote TNV €060 MPOG T MAVW, MAVW AT TO
KALTL. Mot va KAE(OETE TOV 0AKO, TILECTE TO
KAUT péoa aTov 08nyo. Ta va Tov avoieTe,
néate ehadpd o avupwpévo onuelo Tou
08nyou KALT KAl TAUTOXPOVA AVACNKWOTE
TO GKPO TOU KAUT.

Vaciado del sistema especial STOMOCUR®

Para un vaciado higiénico y seguro, evite el
llenado de la bolsa a mas de 2/3 del volumen
maximo. Elimine el contenido de la bolsa
correctamente.

Apertura de la vélvula de drenaje: Doble la
valvula de drenaje hacia arriba (Fig.7). Tire
cuidadosamente del tapdn para sacarlo de la
valvula de drenaje. A continuacién, presione
la salida uniéndolay coléquela sobre un reci-
piente de recogida apuntando hacia abajo.
Vaciar el contenido de la bolsa.

En caso de secreciones o excreciones visco-
sas, después de recortar la valvula de drenaje
puede utilizarse la pinza de cierre suminis-
trada (Fig.8).

SitUe la parte interior de la pinza sobre el
centro de la salida de la bolsa y pliegue la
salida hacia arriba por encima de la pinza.
Para cerrar la bolsa, presione la pinza con-
tra el riel. Para abrir la bolsa, presione lige-
ramente sobre la parte realzada del riel de
la pinza y eleve simultaneamente el extremo
de la pinza.

STOMOCUR®-erikoissidoksen tyhjentaminen

Jotta tyhjentdminen on hygieenista ja turval-
lista, tyhjennd pussi, kun se on 2/3 taynna.
Havitd pussin sisalto asianmukaisesti.

Tyhjennysventtiilin avaaminen: Kdanna tyh-
jennysventtiili ylospain (kuva 7). Veda tulppa
varovastityhjennysventtiilista. Painasittentyhjen-
nysaukko yhteen ja kdanna se tyhjennysastian
pdalld taas alaspdin. Pussin sisalto tyhjenee.

Sakeiden eritteiden yhteydessa voidaan tyh-
jennysventtiilin leikkaamisen jalkeen kdyttaa
mukana toimitettua suljinta (kuva 8).

Aseta sulkimen sisdosa pussin paan keskelle
ja taita paa sulkimen yli yléspdin. Paina suljin
kiskoon sulkeaksesi pussin. Avataksesi paina
kevyesti koholla olevaa suljinkiskon kohtaa ja
nosta samalla nostimen paata.

Vidange du dispositif de drainage spécifique

Pour une vidange hygiénique et slre, évitez
de remplir le sac a plus de 2/3 du volume de
remplissage maximum. Eliminez le contenu
du sac conformément aux consignes.

Ouverture de la vanne de drain : Pliez la
vanne de drain vers le haut (fig.7). Retirez
prudemment le bouchon de la vanne de
drain. Appuyez ensuite sur le drain et gui-
dez-le a nouveau vers le bas via un récipient
adéquat. Le contenu de la poche se vide.

Dans le cas de sécrétions ou d'excrétions vis-
queuses, le clip d'étanchéité fourni peut étre
utilisé aprés avoir coupé la vanne de drain
(fig.8).

Placez la partie interne du clip au milieu de
la sortie du sac, puis repliez la sortie sur le
clip. Pour fermer le sac, pressez le clip dans
son rail. Pour ouvrir, pressez doucement la
partie surélevée du rail du clip en soulevant
I'extrémité du clip en méme temps.

Entfernen der STOMOCUR®-
Sonderversorgung

Zum Entfernen der Drainageversorgung,
|6sen Sie langsam den Hautschutz von
oben beginnend bzw. von einer Seite
beginnend (Abb.9).

Fir ein leichteres Entfernen des Haut-
schutzes kann die Haut angedriickt wer-
den.

Removing the STOMOCUR®
Special Supply

To remove the drainage supply, slowly
release the skin protection starting from
above or from one side (Fig 9.).

You can press down the skin to remove
the skin protection more easily.

Odstranéni drenaznich sacka
STOMOCUR®

Pro odstranéni drenazniho sacku pomalu
sloupnéte podlozku shora od stomie
smérem dold (obr. 9).

Pro snazsi odstranéni sacku mizete na
pokozku v okoli stomie mirné zatlacit.

Fjernelse af STOMOCUR®-
Specialsystemet

For at fjerne draenagesystemet, skal du
langsomt Igsne hudbeskyttelsespladen,
idet du starter fra oven, eller fra siden
(fig.9).

For lettere at fjerne hudbeskyttelses-
pladen, kan man trykke let pa huden.

Adaipeon tou £L81KOU cUCTANATOG
STOMOCUR®

Ma va adalpéoete To cUOTNUA ATO-
0TPAYYLONG, XAAAPWOTE apyA TO TPO-
OTOTEUTLKO TOU OEPHOTOG EEKLVWVTAG
amo tnv kopudn N amo pia mAeupd
(Etk. 9).

lta TV eukoAdTEPN adaipean Tou mpo-
OTATEUTIKOU TOU GEPUOTOG, UTMOPELTE Va
TUEDETE TO Gépua.

Retirada del sistema especial
STOMOCUR®

Para retirar el sistema de drenaje, suelte
lentamente la proteccién cutanea comen-
zando desde arriba o desde un lado (Fig.9).

Para facilitar la retirada de la proteccion
cutanea puede presionar la piel.

STOMOCUR®-erikoissidoksen
poistaminen

Poista avannepussi irrottamalla ihonsuoja
hitaasti aloittaen ylhaalta tai yhdelta
sivulta (kuva 9).

Ilhonsuoja on helpompi irrottaa, kun pai-
nat ihoa sisaanpain.

Retrait du dispositif
de drainage spécifique

Pour retirer le dispositif de drainage,
détachez lentement la protection cuta-
née en commencant par le haut ou par
un coté (fig.9).

Pour faciliter le retrait de la protection
cutanée, la peau peut étre pressée.
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Warnhinweise

e Bitte verwenden Sie das in dieser Gebrauchsanweisung angegebene STOMOCUR®-
Produkt fur den jeweils angegebenen Zweck (siehe Zweckbestimmung).

* Nutzen Sie diese Produkte nicht fir andere Zwecke.

¢ STOMOCUR®-Produkte dirfen nicht im WC entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie
diese fachgerecht.

¢ Bei Fragen oder Anwendungsproblemen wenden Sie sich an Ihren Facharzt oder
Ihre/n Stomatherapeutin/en.

¢ Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit der
Verwendung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an lhren lokalen
Handler oder den Hersteller, sowie an |hre zustandige ortliche Behérde.

Lagerbedingungen

* Bitte bewahren Sie das Produkt horizontal im vorgesehenen Umkarton auf.
e Kuhl, trocken und lichtgeschitzt lagern.

Warnings

¢ Please only use the STOMOCUR® product indicated in these instructions for use
forits intended purpose (see ‘Intended purpose’).

¢ Do not use these products for other purposes.

¢ STOMOCUR® products must not be disposed of in the WC. Please dispose of them
in the correct way.

e |f you have any questions or problems during use, please contact your specialist
doctor or your stoma therapist.

e If a serious injury (incident) occurs in connection with the use of this medical
device, please contact your local distributor or the manufacturer, as well as your
competent local authority.

Storage conditions

e Please store this product horizontally in the packaging it is intended for.
e Store cool, dry and away from light.

Varovna upozornéni

¢ Uvedeny produkt STOMOCUR®pouZivejte prosim jenom k Gcelu, ktery se uvadi
v tomto navodu k pouziti (viz Ucel pouziti).

e Tyto produkty prosim nepouZivejte k jinym uceltm.

¢ Produkty STOMOCUR®je zakdzano vyhazovat do WC. Zlikvidujte je prosim
spravnym zpusobem.

* V pfipadé dotazl nebo problémi s pouZitim se obratte na svého odborného Iékare/
svou odbornou lékarku nebo svého stomického terapeuta / svou stomickou tera-
peutku.

« V pfipadé zdvaznych poranéni (udalosti) v souvislosti s pouZivanim tohoto zdravot-
nického produktu se prosim obratte na svého mistniho prodejce nebo vyrobce a
také na mistni pfislusny urad.

Podminky pro skladovani

¢ Produkt byste méli skladovat v horizontalni poloze v urcené krabici.
e Skladujte v chladu, suchu a chrarite pred svétlem.

Advarsler

¢ Benyt venligst det STOMOCUR®-produkt, der navnes i denne brugsanvisning til
det pageeldende, naevnte formal (se Anvendelsomrade).

* Benyt ikke disse produkter til andre formal.

¢ STOMOCUR®-produkter ma ikke skylles ud i toilettet. De skal bortskaffes iht. de
gaeldende bestemmelser.

¢ Ved spgrgsmal eller problemer i forbindelse med brugen, bedes du kontakte din
lege eller din stomispecialist.

« VVed alvorlige kvaestelser (handelser) i forbindelse med brugen af dette medicinske
produkt, sa kontakt venligst din lokale forhandler eller producenten, samt den
ansvarlige myndighed, der hvor du bor.

Opbevaringsbetingelser

e Opbevar produktet vandret i den dertil beregnede ydre karton.
e Opbevares kgligt, tgrt og beskyttet mod lys.

NposldonolnoeLg

e Xpnotyomoleite to avaypadOpevo otig mapoloeg odnyleg xprong mpoiov
STOMOCUR® yLa tov ekdotote kaBoplopévo okomo (BAEme MpoBAemduevn
xpron).

* Mnv XpNGOLUOTOLEITE AUTA T TTPOLOVTA YL AAAOUG OKOTIOUG,.

* Mnv anoppintete ta npoidvta STOMOCUR® agtn Aekavn Tng TouaAétag. Amoppi-
TTETE TA OUUPWVA UE TOV TIPOPBAETIOUEVO TPOTIO.

* EQv €xeTe omoleadnmote epwTAOELG 1) IPOBAAUATA EHAPUOYAC, ETLKOWWVHAOTE
LLE TOV ELOLKEVEVO LOTPO 00§ ) TOV BEPATIEUTH TNG OTOWIAG 0ag.

e Je mepintwaon coBapwy TpaUUATIOUWY (CUUBAV) o€ ox€on e Tn Xprion autou Tou
LATPOTEXVOAOYLKOU TTPOIOVTOG, ETUKOWVWVHGTE LLE TOV TOTUKO 0AG AVILTPOOWTIO N
TOV KATOOKELAOTH, KABWGE KAl UE TLG APUOBLEC TOTUKES APXEC.

JuvOrkeg anobrkevuong

¢ AmoBnkeVeTe TO IPOLOV 0e 0pL{OVTLA BETN EVTOG TNG CUCKELAGLAG TIOU TaLpE-
Xetat.

* Na anoBnkevetal oe LEpog 6poaepod, ENPo Kl TPOOTATEUUEVO aTtd TO GwC.

Advertencia

e Por favor, utilice los productos STOMOCUR® indicados en estas instrucciones de
uso Unicamente para la finalidad indicada (véase Uso previsto).

* No utilice estos productos para otros fines.

¢ Los productos STOMOCUR® no deben tirarse al inodoro. Por favor, eliminelos
correctamente.

¢ En caso de preguntas o problemas durante el uso, péngase en contacto con su
especialista o estomaterapeuta.

¢ En caso de que se produzcan lesiones graves (incidentes) relacionadas con el uso
de este dispositivo médico, pongase en contacto con su distribuidor local o con el
fabricante, asi como con su autoridad local competente.

Condiciones de almacenamiento

e Por favor, conserve el producto en posicidn horizontal en el envase de cartén
previsto para ello.
¢ Almacenar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Varoitukset

o Kayta tdssa ohjeessa madritettyd STOMOCUR®-tuotetta kulloiseenkin ilmoitettuun
tarkoitukseen (katso kayttotarkoitus).

« Ald kdyta niita tuotteita muihin tarkoituksiin.

¢ STOMOCUR®-tuotteita ei saa havittda vessanponttoon. Havitd ne asianmukaisesti.

e Kaanny kysymyksissa ja kdyttéongelmissa erikoisldakarisi tai avannehoitajasi
puoleen.

e Jos taman laakinnallisen laitteen kaytdssa esiintyy vakavia vammoja (vaaratilanne),
ota yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjaasi tai valmistajaan seka paikalliseen viran-
omaiseen.

Varastointiedellytykset

e Sailyta tuotetta vaakasuorassa sen sdilytyslaatikossa.
e Sailyta viiledssa, kuivassa ja valolta suojattuna.

Mise en garde

e Veuillez utiliser les produits STOMOCUR® décrits dans ce mode d'emploi unique-
ment aux fins indiquées (voir finalité).

¢ N'utilisez pas ces produits a d'autres fins.

e Les produits STOMOCUR® ne doivent pas étre jetés dans les toilettes. Veuillez les
éliminer correctement.

* Sivous avez des questions ou des problemes d'utilisation, veuillez contacter votre
médecin spécialisé ou votre stomathérapeute.

e En cas de blessure grave en relation avec l'utilisation de ce dispositif médical,
contactez votre distributeur local (ou le fabricant) et les autorités locales concer-
nées.

Conditions de stockage

e Stockez le produit horizontalement dans le carton extérieur prévu a cet effet.
e Stockez dans un endroit frais et sec et a I'abri de la lumiére.
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(+fecha), (FI) Vahimmaissailyvyysaika (+pvm), (FR) Durée de conserva-
tion (+date), (IT) Data di scadenza (+data), (NL) Minimale houdbaar-
heid (+datum), (NO) Best fgr (+Dato), (PL) Minimalny okres trwatosci
(+data), (PT) Durabilidade minima (+data), (RO) Termen minim de vala-
bilitate (+data), (SE) Hallbarhetstid (+datum), (UK) ctpok npuaatHocTi
(+nata), (ZH) fREE (+HEH)

(DE) Vor direkter Sonnenbestrahlung schiitzen, (EN) Keep out of direct

Ny
{/\l\ sunlight, (CS) Chrante pred pfimym slunecnim zafenim, (DA) Beskyttes
() mod direkte sollys, (EL) Kpatiote To pHokpLld amd to Apeco NALAKS dwe,

(ES) Proteger de la radiacidn solar directa, (FI) Suojaa suoralta
auringonvalolta. (FR) Protéger de la lumiére directe du soleil,

(IT) Tenere al riparo dalla luce solare diretta, (NL) Beschermen tegen
rechtstreekse zonnestraling, (NO) Ma ikke utsettes for direkte sollys,
(PL) Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, (PT) Proteger
contra a agdo direta dos raios solares, (RO) A se proteja de radiatia
solara directa, (SE) Skyddas mot direkt solljus, (UK) 3axuwiaiite 8ig
NPAMMX COHAYHMX NpomeHiB, (ZH) 3 & A FHE 8¢

(DE) Warnhinweis/Achtung, (EN) Warning note/Caution, (CS) Vystraz-

né upozornéni/Pozor, (DA) Advarsel/Vigtigt, (EL) Mpoeldomowntikn
onueiwaon/Mpoocoxn, (ES) Advertencia/Atencién, (FI) Varoitus, (FR) Aver-
tissement/Attention, (IT) Avvertenza/attenzione, (NL) Waarschuwing/let
op, (NO) Advarsel/Forsiktig, (PL) Ostrzezenie/uwaga, (PT) Adverténcia/
Atencdo, (RO) Indicatie de avertizare/avertisment, (SE) Varningsinformati-
on/obs, (UK) nonepemkeHHs/yBara, (ZH) 2245 /33 &

(DE) Temperaturbegrenzung, (EN) Temperature limitation, (CS) Teplotni
omezeni, (DA) Temperaturbegraensning, (EL) Meploplopdg Bepuokpa-
olag, (ES) Limite de temperatura, (FI) Limpotilarajoitus, (FR) Limitation
de température, (IT) Limite di temperatura, (NL) Temperatuurbegren-
zing, (NO) Temperaturbegrensninger, (PL) Ograniczenia temperaturowe,
(PT) Limite de temperatura, (RO) Limitd de temperaturd, (SE) Temperatur-
begransning, (UK) o6mexeHHsa Temnepatypu, (ZH) ;5 E R

(DE) Gebrauchsanleitung beachten, (EN) Read instructions for use,
(CS) Dbejte na ndvod k pouziti, (DA) Fglg brugsanvisningen, (EL) AlaBa-
ote TG 0dnyieg xpriong, (ES) Tener en cuenta el manual de instruc-
ciones, (FI) Noudata kayttdohjetta. (FR) Respecter le mode d’emploi,
(IT) Osservare le istruzioni per I'uso, (NL) Neem de gebruiksaanwijzing
in acht, (NO) Ta hensyn til bruksanvisningen, (PL) Przestrzegac instrukcji
obstugi, (PT) Siga as instrucdes de utilizagdo, (RO) Respectati instruc-
tiunile de utilizare, (SE) Beakta bruksanvisningen, (UK) gotpumyiitech
IHCTPYKWi i3 BUKopUcTaHHA, (ZH) SEEFE AR H

(DE) Medizinprodukt, (EN) Medical device, (CS) Zdravotnicky vyrobek,
(DA) Medicinsk udstyr, (EL) latpotexvohoyko mpoioy, (ES) Producto
médico, (FI) Laakinnallinen laite, (FR) Dispositif médical, (IT) Dispositivo
medico, (NL) Medisch hulpmiddel, (NO) Medisinsk utstyr, (PL) Produkt
medyczny, (PT) Dispositivo médico, (RO) Produs de uz medical,

(SE) Medicinprodukt, (UK) meanynwuit npoaykr, (ZH) B 7 =5

(DE) Schweizer Reprdsentant, (EN) Swiss representative/Representative
for Switzerland, (€Z) Svycarsky reprezentant, (DA) Repraesentant i
Schweiz, (EL) EABeTOG avtimpoowmoc, (ES) Representante suizo, (FI)
Sveitsin edustaja, (FR) Représentant suisse, (IT) Rappresentante svizzero,
(NL) Zwitserse vertegenwoordiger, (NO) Sveitsisk representant, (PL)
Przedstawiciel w Szwajcarii, (PT) Representante comercial na Suica,

(RO) Reprezentant pentru Elvetia, (SE) Schweizisk representant, (UK)
MpeactasHuk y LWseiuapii, (ZH) i 107

(DE) Anzahl, (EN) Number, (CS) Pocet, (DA) Antal, (EL) Mocdtnta,
(ES) Cantidad, (FI) Maara, (FR) Nombre, (IT) Quantita, (NL) Aantal,
(NO) Antall, (PL) llos¢, (PT) Quantidade, (RO) Numar, (SE) Antal,
(UK) Kinbkicts, (ZH) 258

(DE) eindeutige Produkt-ID, (EN) unique Device-ID, (CS) unikatni ID
zatizeni, (DA) unikt enheds-ID, (EL) povadikr TautoTNTO CUGKEURG,
(ES) ID de dispositivo Unico, (F1) yksilollinen laite-ID, (FR) ID unique
du dispositif, (IT) ID dispositivo unico, (NL) unieke apparaat-ID,
(NO) unik enhets-ID, (PL) jednoznaczna urzadzenie-ID, (PT) ID do
dispositivo Unico, (RO) ID unic al dispozitivului, (SE) unikt enhets-ID,
(UK) yHikanbHui ineHTUdikaTop npuctpoto, (ZH) ME—Ryi% & 1D
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Sonderversorgung / Drainageversorgung

STOMOCUR® |

C1i Istruzioni per I'uso IT

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per I'uso, poiché contengono informazioni
importanti relative all’applicazione dei prodotti STOMOCUR®.

Gestione speciale / gestione del drenaggio

Destinazione d’uso: Le sacche da drenaggio STOMOCUR® vengono utilizzate per il
drenaggio e la raccolta sicura di secrezioni e feci liquide, ad esempio in caso di secrezione
eccessiva di fistole con secrezione aggressiva dell’intestino tenue.

Indicazioni:
Gestione degli essudati
Gestione delle fistole

[1i Gebruiksaanwijzing NL

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig, omdat deze belangrijke informatie over het
gebruik van uw STOMOCUR®-producten bevat.

Speciaal systeem / drainagesysteem

Beoogd gebruik: Drainagezakken van STOMOCUR® dienen voor het veilig afvoeren en
verzamelen van secreties en vloeibare ontlasting, bijv. bij overmatig exsuderende fistels
met agressieve secreties in de dunne darm.

Indicaties:
Management van exsudaat
Management van fistels

[1i Bruksanvisning NO

Les bruksanvisningen grundig. Den inneholder viktig informasjon om bruken av
STOMOCUR®-produktene.

Spesialutstyr/tommeutstyr

Beregnet bruk: STOMOCUR® tgmmeposer brukes til sikker tgamming og oppsamling av
sekreter og flytende utskillelser, f.eks. ved overdreven utskillelse av fistler med aggressivt
tynntarmsekret.

Indikasjoner:
Eksudatbehandling
Fistelboehandling

C1i Instrukcja obstugi PL

Prosze uwaznie przeczytac instrukcje obstugi, poniewaz zawiera ona wazne informacje
dotyczace postepowania z produktami STOMOCUR®.

System specjalny / system do drenazu

Cel zastosowania: Worki drenazowe STOMOCUR® stuzg do bezpiecznego odprowadzania
i gromadzenia wydzielin i ptyndw, np. przy przetokach wydzielajacych duzo tresci z agre-
sywnymi wydzielinami z jelita cienkiego.

Wskazania:
Pielegnacja wysieku
Pielegnacja przetoki

[1i Instrugdes de utilizagdo PT

Leia atentamente as instrugdes de utilizagdo. Estas contém informagdes importantes
sobre a utilizagdo dos seus produtos STOMOCUR®.

Dispositivo especial / Dispositivo de drenagem

Finalidade: Os sacos de drenagem STOMOCUR® sdo utilizados para a descarga segura e
recolha de secregOes e excregdes liquidas, por exemplo, no tratamento de fistulas com
corrimento purulento, com saida de secrecdo agressiva do intestino delgado.

Indicagoes:
Tratamento de exsudados
Tratamento de fistulas

[l Instructiuni de utilizare RO

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare, deoarece acestea contin
informatii importante despre utilizarea Produselor STOMOCUR®.

Sistem de sac special / Sistem de sac de drenaj

Utilizarea prevazuta: Sistemele de sac de drenaj STOMOCUR® servesc la evacuarea si colec-
tarea in sigurantd a secretiilor si excretiilor lichide, de ex. in cazul fistulelor care secretd
excesiv secretii agresive ale intestinului subtire.

Indicatii:

Managementul exsudatelor
Managementul fistulelor

[1i] Bruksanvisning SE

Las bruksanvisningen noga eftersom den innehaller viktig information om hur du
anvander dina STOMOCUR®-produkter.

Specialprodukter/dranagehjilpmedel

Avsedd anvandning: STOMOCUR® dranagepasar anvands for sakert avledande och
uppsamlande av sekret och flytande utséndringar, till exempel vid omattligt avsondrande
fistlar med aggressivt tunntarmssekret.

Indikationer:

Exsudathantering
Fistelhantering
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Panoramica

Fig. 1: Panoramica delle gestioni del drenaggio STOMOCUR®.
Differenze

Capacita:

1. Sacca da drenaggio extra fino a max 2000 ml;

2. Sacca da drenaggio Protect fino a max 500 ml;

3. Gestione del drenaggio (DH3S, DHS, DH5L) fino a 300 ml.

Le dimensioni della superficie della placca dermoprotettiva della gestione del
drenaggio sono adattate alle dimensioni della sacca.

| passaggi di seguito descritti in merito alla preparazione, all’applicazione e allo
smaltimento sono uguali per tutte le gestioni del drenaggio.

Overzicht

Afb.1: Overzicht van de drainagesystemen van STOMOCUR®.
Verschillen

Inhoud:

1. Drainagezak extra tot max. 2000 ml;

2. Drainagezak Protect tot max. 500 ml;

3. Drainagesysteem (DH3S, DH5, DH5L) tot 300 ml.

Het formaat van het huidbeschermingsoppervlak van het drainagesysteem is
aangepast aan het formaat van de zak.

De hieronder beschreven stappen voor het voorbereiden, aanbrengen en
afvoeren zijn identiek voor alle drainagesystemen.

Oversikt

Fig. 1: Oversikt over STOMOCUR® tgmmeutstyr.

Forskjeller

Kapasitet:

1. Temmepose ekstra inntil maks. 2000 ml;

2. Temmepose Protect inntil maks. 500 ml;

3. Temmeutstyr (DH3S, DH5, DH5L) inntil 300 ml.

Stgrrelsen pa hudbeskyttelsesflaten pa tammeutstyret er tilpasset posestgr-
relsen.

Forberedelses-, pafgrings- og avfallsbehandlingstrinnene beskrevet nedenfor er
de samme for alt temmeutstyr.

Zestawienie

(rys.1): Zestawienie systemoéw do drenazu STOMOCUR®.
Réznice

Pojemnos¢:

1. Worek do drenazu extra do maks. 2000 ml;

2. Worek do drenazu Protect do maks. 500 ml;

3. System do drenazu (DH3S, DHS, DH5L) do 300 ml.

Wielkos¢ powierzchni przylepca systemu do drenazu jest dostosowana do wiel-
kosci worka.

Opisane ponizej etapy przygotowania, aplikacji i utylizacji sg takie same dla
wszystkich systeméw drenazowych.

Visdo geral

Fig. 1: Vista geral dos dispositivos de drenagem STOMOCUR®.

Diferencas

Capacidade:

1- Saco de drenagem extra até max. 2000 m|;

2 - Saco de drenagem Protect até max. 500 ml;

3 - Dispositivo de drenagem (DH3S, DH5, DH5L), até 300 ml.

O tamanho da area do protetor cutaneo do dispositivo de drenagem é adaptado
ao tamanho do saco.

As etapas de preparagdo, aplicagdo e eliminagdo abaixo descritas sdo as mesmas
para todos os dispositivos de drenagem.

Prezentare generala

Fig. 1: Prezentare generala a Sacilor de drenaj STOMOCUR®.
Diferente

Volum:

1. Sac de drenaj extra pana la max. 2000 ml;

2. Sac de drenaj Protect pana la max. 500 ml;

3. Sistem de sac de drenaj (DH3S, DH5, DH5L) pana la 300 ml.

Marimea suprafetei pentru protectorului cutanat a sistemului de sac de drenaj
este adaptat la marimea sacului.

Pasii urmatori descrisi pentru pregatire, aplicare si eliminare sunt aceeasi pentru
toate sistemele de sac de drenaj.

Oversikt

lllustration 1: Oversikt dver STOMOCUR® drinagehjilpmedel.
Skillnader

Kapacitet:

1. Drdnagepase extra upp till max. 2000 ml;

2. Dranagepase Protect upp till max. 500 ml;

3. Dranage-hjalpmedel (DH3S, DH5, DH5L) upp till 300 ml.

Storleken pa drinagehjilpmedlets hudskyddsyta har anpassats till pasens
storlek.

Nedan beskrivna steg for forberedelse, fastsattning och avfallshantering ar
desamma for alla dranagehjalpmedel.

Ornap,

Puc. 1. Ornag apeHaxHux komnnaektis STOMOCUR®.

BigmiHHOCTI

MicTKicTb:

1. aApeHaXXHUit MilWoK extra 10 makc. 2000 mn;

2. ApeHa)KHUM miwok Protect 1o makc. 500 mn;

3. ApeHaXKHui KomnaeKT (DH3S, DHS, DH5L) go 300 ma.

Po3mip 3axMCHOI NNaCcTUHM ANA WKIPU B LpEHANKHOMY KOMNAEKTi a,anToBaHO
0,0 PO3MIPY MillKa.

OnucaHi HUxYe Aii 3 NigroTyBaHHA, NPUKPINAEHHA Ta YTUAI3aLii o4HaKoBI 4NA
BCiX APEHAXKHWX KOMMIEKTIB.
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Preparazione generale

Prima e dopo ogni uso, si raccomanda di
lavarsi accuratamente le mani.

In caso di apertura troppo grande della
placca dermoprotettiva di gestione, la cute
non viene coperta a sufficienza. Se la cute &
esposta in modo prolungato al contatto con
le secrezioni o le feci, possono verificarsi irri-
tazioni cutanee e inflammazioni.

Suggerimento: per livellare le irregolarita e
impedire I'insorgenza di problemi cutanei,
¢ possibile usare la pasta dermoprotettiva
STOMOCUR® o gli anelli dermoprotettivi.

Algemene voorbereiding

Was uw handen zorgvuldig telkens voor en
na het aanbrengen.

Bij een te grote opening in de huidbescher-
ming van het systeem wordt de huid niet vol-
doende bedekt. Door langdurig contact met
secreties of ontlasting kunnen huidirritaties
en ontstekingen ontstaan.

Tip: Om oneffenheden te egaliseren en
huidproblemen te voorkomen, kunt u
Beschermende huidpasta of Huidbescher-
mingsringen van STOMOCUR® gebruiken.

Generell forberedelse

Vask hendene grundig fgr og etter hver
pasetting.

Dersom apningen pa hudbeskyttelsen er
for stor, blir ikke huden tilstrekkelig tildek-
ket. Langvarig kontakt med sekreter eller
utskillelser kan forarsake hudirritasjoner og
betennelser.

Tips: For & utligne ujevnheter og unngd
hudproblemer kan du bruke STOMOCUR®
hudbeskyttelsessalve eller hudbeskyttel-
sesringer.

Wskazéwki ogélne

Przed i po kazdym uzyciu nalezy starannie
umy¢ dionie.

W przypadku wyciecia zbyt duzego otworu
w przylepcu skora nie jest wystarczajaco
zakryta. Przy dtuzszym kontakcie z wydzie-
linami i ptynami moze doj$¢ do podraznien
i zapalen skory.

Wskazdwka: Aby wyréwnaé nierdwnosci
i zapobiec podraznieniu skory, mozesz uzy¢
pasty ochronnej do skéry STOMOCUR® [ub
pierscieni zabezpieczajacych skore.

Preparagao geral

Lave as mdos cuidadosamente antes e
depois de cada aplicagdo.

Se a abertura do protetor cutaneo for muito
grande, a pele ndo ficard suficientemente
coberta. O contacto prolongado com secre-
¢Bes ou excregbes pode causar irritagdo e
inflamagdo da pele.

Dica: Para compensar irregularidades e
evitar problemas de pele, pode usar a
pasta de protegdo cutanea STOMOCUR® ou
os aros de protegdo cutanea STOMOCUR®.

Pregadtirea generala

Tnainte si dupi fiecare utilizare, spilati-va
temeinic mainile.

Tn cazul unui orificiu prea mare al protectiei
pentru piele al sacului, pielea nu este aco-
perita suficient. Prin contactul prelungit cu
secretii sau excretii pot sa apara iritatii sau
inflamatii ale pielii.

Sfat: Pentru a uniformiza deniveldrile si pen-
tru a preveni problemele la nivelul pielii,
puteti utiliza Pasta de protectie a pielii sau
Inelele de protectie a pielii STOMOCUR®.

Allménna forberedelser

Tvatta handerna noga fore och efter varje
anvandning.

Om haloppningen i hjalpmedlets hudskydds-
del ar for stor tacks inte huden i tillracklig
omfattning. Langre kontakt med sekret eller
utsondringar kan orsaka hudirritationer och
inflammationer.

Tips: For att kompensera fér ojamnheter
och undvika hudproblem kan du anvanda
STOMOCUR® barridrkréam eller hudskydds-
ringar.

3aranbHa NiaroTosKa

PeTenbHO MuUiiTe PYKN nepes KOXKHUM
BMKOPUCTAHHAM i Nicna Hboro.

AKLLO OTBIp 3aXMCHOI NAACTUHU ANA WKipK
BMKOPWCTOBYBAHOrO KOMMNNEKTY € 3aHaATO
BE/IMKUM, BiH HE NOKPMBAE LIKIPY NOBHI-
CTt0. TPMBANINIA KOHTAKT i3 BUAINEHHAMM UK
CeKkpeTammn MOKe CIPUYUHWUTY NOAPA3HEHHA
LWKIpY Ta 3ananeHHa.

Mopaaa. o6 BUPiBHATM HepiBHOCTI Ta
YHUKHY T Npobem 3i WKIpOo, MOXKHA BUKO-
pUCTOBYBATU MACTy ANA 3aXUCTY WKipn
STOMOCUR® a60 3axMcCHi Kinbua A4nA WKipy.
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Tagliare con le forbici I'apertura della placca
dermoprotettiva in base alle dimensioni
necessarie (Fig.2).

Nel farlo, prestare attenzione alla superficie
di taglio massima contrassegnata della placca
dermoprotettiva.

/A\ Non rimuovere la pellicola protettiva sulla
placca dermoprotettiva prima di procedere
con il taglio.

Knip de opening van de huidbescherming
uit overeenkomstig de vereiste grootte met
behulp van een schaar (afb.2).

Let daarbij op de aangegeven maximale uit-
snijbaarheid van de huidbeschermingsplaat.

A\ Verwijder de beschermfolie op de huid-
beschermingsplaat niet voordat de opening
op maat is geknipt.

Bruk en saks til a klippe ut dpningen i hudbe-
skyttelsen i gnsket stgrrelse (fig. 2).

Ta hensyn til den merkede grensen for hvor
mye du maksimalt kan klippe ut av hudbe-
skyttelsesplaten.

A\ Ikke fiern beskyttelsesfolien pa hudbe-
skyttelsesplaten fgr tilskjaeringen.

Za pomoca nozyczek wytnij otwor przylepca
odpowiednio do wymaganej wielkosci (rys.2).

Zwracaj przy tym uwage na oznaczenie mak-
symalnego wyciecia na ptytce stomijnej.

A\ Przed wycinaniem nie usuwaé folii zabez-
pieczajacej z przylepca.

Com a ajuda de uma tesoura, recorte a aber-
tura do protetor cutaneo a medida do tama-
nho necessario (fig.2).

Preste atengdo ao corte maximo permitido,
marcado na placa do protetor cutaneo.

A\ N3o destaque a pelicula protetora da
placa do protetor cutdneo, antes de efetuar
o corte.

Taiati cu foarfeca orificiul protectiei pentru
piele in functie de dimensiunea necesara
(Fig.2).

Respectati posibilitatea maxima de decupare
marcata a pldcii de protectie a pielii.

A\ Nu indepértati folia de protectie de pe
placa de protectie a pielii inainte de decu-
pare.

Skar till 6ppningen i hudskyddet med hjélp av
en sax sa att den motsvarar den erforderliga
storleken (illustration 2).

Beakta markeringen som visar det omrade
pa hudskyddsplattan som maximalt kan klip-
pas ur.

A\ Ta inte bort skyddsfolien pa hudskydds-
plattan fére tillskarningen.

HoXuuAMM BUPIXKTE OTBIp HEOBXiAHOMO PO3-
MipY B 3aXMCHIN NAACTUHI AN WKipK (man.2).

3BepHITb yBary Ha MakCUManbHy NpPUAATHY
L0151 BUPi3aHHA 061aCTb Y 3aXMCHil NAacTMHI
ONA WKipK.

A He 3HimaliTe niBKY Ha 3aXMCHIN NAACTUHI
LONA WKipK nepes po3pisaHHAM.
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Chiudere lo scarico della sacca da drenaggio
prima dell’applicazione (Fig.3).

Rimozione dei peli (in caso di necessita): Per
evitare lesioni, usare il rasoio con molta cau-
tela partendo dallo stoma verso I'esterno.

Sluit de aflaatplug van de drainagezak alvo-
rens deze aan te brengen (afb.3).

Verwijderen van haar (indien nodig): Om let-
sel te voorkomen, voert u de scheerbewegin-
gen zorgvuldig uit naar buiten toe.

Lukk utlgpet fra tgmmeposen fgr den
plasseres (fig.3).

Harfjerning (ved behov): For & unnga person-

skader barberer du forsiktig utover.

Przed zatozeniem zamknij ujscie worka do
drenazu (rys.3).

Usuwanie owtfosienia (w razie koniecznosci):
Aby unikng¢ urazéw podczas golenia, wyko-
nuj ostrozne ruchy w kierunku na zewnatrz.

Antes da aplicagdo, feche o dreno do saco de
drenagem (fig.3).

Remocdo de pelos/cabelos (sempre que
necessario): A fim de evitar ferimentos, exe-
cute suavemente os movimentos de corte, de
dentro para fora.

inchideti evacuarea sacului de drenaj inainte
de aplicare (Fig.3).

Indepértarea pilozitatii (dacd este necesar):
Pentru a evita ranile, efectuati cu atentie mis-
carile de radere a pilozitatii, inspre exterior.

Stang drénagepasens avtappningskran innan
du satter fast pasen (illustration 3).

Borttagning_av har (vid behov): For att und-
vika skador, utfor rérelserna vid rakningen
forsiktigt, i riktning utat.

Mepes NPUKPINAEHHAM 3aKpUIATE 3NMBHMNA
OTBIp APEHAXKHOTO MillKa (Man.3).

BuaaneHHs sonocca (3a notpebu). o6
YHUKHYTW TpaBm, 0BepexHo ronits Wkipy,
nepemiliytodn 6pUTBY Ha30BHi.

ERETNEHRSOELO ().

ZBRELR (NMKE) : FEEZH, HE
R BN O R SMEE.

Lavare la cute intatta (Fig.4) e asciugare I'area
tamponando.

Non utilizzare prodotti detergenti ad azione
lipidizzante, poiché la componente grassa
potrebbe pregiudicare I'aderenza della placca
dermoprotettiva.

Suggerimento: in caso di cute pili umida o
bagnata, e possibile utilizzare il talco per
la protezione cutanea STOMOCUR®, che
assorbe I'umidita.

Reinig de intacte huid (afb.4) en dep de zone
droog.

Gebruik hierbij geen producten die een
hydraterende werking hebben, omdat deze
de hechting van de huidbescherming kunnen
verminderen.

Tip: Bij een vochtige of natte huid kunt u
Huidbeschermingspoeder van STOMOCUR®
gebruiken. Het bindt vocht.

Rengjgr den intakte huden (fig.4) og klapp
omradet tgrt.

Ikke bruk fuktighetsgivende produkter. De
kan redusere klebeevnen til hudbeskyttelsen.

Tips: Ved fuktig eller vat hud kan du bruke
STOMOCUR® hudbeskyttelsespudder. Det
binder fuktighet.

Oczys$c¢ skore (rys.4), a nastepnie osusz skore.

Nie stosuj przy tym srodkéw nattuszczaja-
cych, poniewaz moga utrudnic przyklejanie
sie przylepca do skory.

Wskazéwka: W przypadku wilgotnej lub zmo-
czonej skdry mozesz uzy¢ pudru ochronnego
do skéry STOMOCUR®. Wiaze on wilgo¢.

Limpe a pele intacta (fig.4) e seque a area.

Ndo utilize produtos que deixem uma pelicula
de gordura, pois isso pode reduzir a aderén-
cia do protetor cutaneo.

Dica: Em caso de pele himida ou molhada,
pode utilizar o p6 de protegdo cutanea
STOMOCUR®. Este ajuda a absorver a humi-
dade.

Curdtati pielea intacta (Fig.4) si uscati zona
prin tamponare.

Nu folositi produse grase, deoarece pot
reduce aderenta protectiei pentru piele.

Sfat: Pe pielea umedd, respectiv uda,
puteti utiliza Pudra de protectie a pielii
STOMOCUR®. Aceasta absoarbe umiditatea.

Rengor den oskadade huden (illustration 4)
och badda omradet tills det ar torrt.

Anvand darvid inga produkter som har en
fuktgivande effekt, eftersom de kan férsamra
hudskyddets vidhaftningsformaga.

Tips: Vid fuktig respektive vatskande hud kan
du anvanda STOMOCUR® hudpuder. Det bin-
der fukt.

OunCTbTE He NOWKOAKEHY LWKipY (Man.4) i
BUTPITb L0 0613aCTb HAaCyXO.

He BMKOPUCTOBYITE NPOAYKTY 3i 3BONOXKY-
BA/IbHOIO [i€H0, OCKINbKM BOHU MOXYTb 3HU-
3UTU aZiresito 3aXMCHOI NAACTUHK ANA WKipw.

Mopapaa. Jna BoNOroi Yn WBMAKO 3BOO-
XYBaHOI WKipU MOXHa BUKOPUCTOBYBATH
NOPOLOK ANA 3axX1cTy wKipn STOMOCUR®.
BiH nornnHae sonory.
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Applicazione del sistema di gestione del drenaggio

Per supportare I'aderenza della placca der-
moprotettiva, riscaldarla a temperatura
corporea.

Dopodiché, rimuovere la pellicola protet-
tiva della placca dermoprotettiva (Fig.5).
Per garantire 'aderenza, evitare il contatto
con la superficie adesiva.

Aanbrengen van het drainagesysteem

Om de hechting van de huidbescherming
te ondersteunen, verwarmt u deze op
lichaamstemperatuur.

Verwijder daarna de beschermfolie van de
huidbescherming (afb.5). Om de hechting
te garanderen, vermijdt u aanraking van
het hechtvlak.

Sette pa tammeutstyr

For a gke hudbeskyttelsens klebeevne var-
mer du den opp til kroppstemperatur.

Fjern deretter beskyttelsesfolien fra hudbe-
skyttelsen (fig.5). Unnga a bergre klebefla-
ten for 4 sikre vedheft.

Zaktadanie systemu do drenazu

Aby poprawi¢ przyczepno$¢ przylepca,
ogrzej go do temperatury ciata.

Nastepnie usun folie zabezpieczajaca przy-
lepca (rys.5). Aby zapewni¢ przyczepnosc,
unikaj dotykania powierzchni przylegania.

Aplicagdo do tratamento de drenagem

Para ajudar a aderéncia do protetor cuta-
neo, aqueca-o a temperatura do corpo.

Por fim, remova a pelicula protetora do
protetor cutaneo (fig.5). Para garantir a
aderéncia, evite tocar na superficie ade-
siva.

Aplicarea sistemului de sac de drenaj

Pentru a favoriza aderenta protectiei pen-
tru piele, incalziti-l la temperatura corpului.

Dupd aceea, indepartati folia de protectie
a protectiei pentru piele (Fig.5). Pentru a
asigura aderenta, evitati atingerea supra-
fetelor adezive.

Fastsadttning av dranagehjdlpmedIlet

For att 6ka hudskyddets vidhaftningsfor-
maga, varm upp det till kroppstemperatur.

Ta sedan bort hudskyddets skyddsfolie
(illustration 5). For att sakerstalla vidhaft-
ningen maste du undvika att vidrora vid-
haftningsytan.

Applicare la placca dermoprotettiva rita-
gliata sull'area da trattare in base al taglio.
Incollarla con delicatezza sulla pelle ini-
ziando da un lato (Fig.6).

Infine, scorrere con le dita sul retro della
superficie adesiva, premendo con cautela
per fissarla.

Leg het op maat geknipte gat van de huid-
bescherming op de te verzorgen zone.
Kleef deze nu voorzichtig, langs één kant
beginnend, op de huid (afb.6).

Beweeg afsluitend met uw vingers over de
achterzijde van het hechtvlak en druk voor-
zichtig aan.

Plasser hudbeskyttelsesutsnittet pa
behandlingsomradet tilsvarende det
utskarne hullet. Kleb det forsiktig pa huden
ved & begynne fra den ene siden (fig.6).

Til slutt fgrer du fingrene over baksiden av
klebeflaten og trykker forsiktig pa den.

Przytdz wyciety otwor przylepca worka do
powierzchni skéry w miejscu zaplanowa-
nym do przylepienia. Rozpoczynajac z jed-
nej strony ostroznie przyklej go na skore
(rys.6).

Na zakoriczenie wygtadz palcami przylepiec
delikatnie go przyciskajac.

Posicione a abertura do protetor cutaneo
de acordo com o picotado na area de tra-
tamento. Cole-a cuidadosamente na pele,
comegando por um dos lados (fig.6).

Finalmente, passe os dedos sobre a parte
de tras da superficie adesiva e pressione-a
suavemente.

Asezati decupajul protectiei pentru piele
conform decupajului pe zona stomei.
Lipiti-I cu grija pe piele, incepand cu una
dintre parti (Fig.6).

Dupa aceea, treceti cu degetele peste par-
tea posterioard a suprafetei aderente si
apasati-o cu grija.

Placera hudskyddets utskarning i 6verens-
stimmelse med tillskdrningen pa den yta
som ska behandlas. Klistra den forsiktigt
pa huden, borja pa den ena sidan (illustra-
tion 6).

Dra slutligen med fingrarna éver baksidan
pa den vidhaftande ytan och tryck fast
denna forsiktigt.

MpUKpiNNeHHA APEHAXXHOro KOMNAEKTY

o6 36inblINTK aaresito 3axmMcHoi naac-
TUHW ANA WKipK, HarpinTe ii o Temnepa-
Typu Tina.

licnAa LbOro 3HIMITb 3aXMCHY NAIBKY 3
3aXWUCHOI NAACTUHM ANA WKipK (Man.5).
LLlob 3abe3neuynTu rapHy aaresito, He Top-
KaliTecs KnenKoi NoBEepXHi.
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[ToMiCTiTb BMPI3 3aXMCHOI NNaCTUHU ANA
WKipW Ha BIANOBIAHY AINAHKY KOMNNEKTY.
ObepeskHo npukaenTe ii Ha WKipy, NoYnHa-
04 3 oA4HOro 6oKy (Man.6).

Ha 3aBepleHHA NPOBeAiTb NanbLAMMU MO
TUABHI CTOPOHI KNelKkoi NoBepxHi 11 obe-
PEXHO NPUTHUCHIT Ti.
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Svuotamento del sistema di gestione speciale STOMOCUR®

Ai fini di uno svuotamento igienico e sicuro,
evitare di riempire la sacca per oltre 2/3 del
volume di riempimento massimo. Smaltire
correttamente il contenuto della sacca.

Apertura della valvola di scarico: Piegare la
valvola di scarico verso I'alto (Fig.7). Sfilare
con cautela il tappo dalla valvola di scarico.
Comprimere quindi lo scarico e ricondurlo
verso il basso indirizzandolo su un bacino di
raccolta. Il contenuto della sacca si svuota.

In caso di secrezioni o feci liquide, dopo aver
tagliato la valvola di scarico e possibile usare
la clip di chiusura in dotazione (Fig.8).

Applicare parte interna della clip sulla parte
centrale dello scarico della sacca e ripiegare
lo scarico verso I'alto sopra la clip. Per chiu-
dere la sacca, premere la clip inserendola
nella guida. Per aprirla, premere legger-
mente sul punto rialzato della guida della clip
e contemporaneamente sollevare I'estremita
della clip.

Legen van het speciale STOMOCUR®-systeem

Om de zak hygiénisch en veilig te kunnen
legen, dient u te vermijden dat deze voor
meer dan 2/3 van het maximale vulvolume
wordt gevuld. Voer de inhoud van de zak
correct af.

Openen van de aflaatplug: Knik de aflaatplug
naar boven (afb.7). Trek voorzichtig de stop
uit de aflaatplug. Druk de aflaatplug vervol-
gens samen en breng deze boven een opvan-
gelement weer naar onder. De inhoud van de
zak loopt weg.

Tegmme STOMOCUR®-spesialutstyr

For & temme hygienisk og sikkert ma du
unnga a fylle posen utover 2/3 av maksimalt
niva. Kast innholdet i posen pd en foreskrevet
fagmessig mate.

Apne utlgpsventilen: Knekk tgmmeventilen
oppover (fig. 7). Trekk stgpselet forsiktig ut
av utlgpsventilen. Trykk deretter utlgpet
sammen og fgr det ned igjen over en tgm-
memulighet. Poseinnholdet tgmmes.

Bij viskeuze secreties of ontlasting kan na het
afknippen van de aflaatplug de meegeleverde
afsluitklem worden gebruikt (afb.8).

Leg het binnenste deel van de klem in het
midden op de zakaflaatplug en klap de aflaat-
plug boven de klem naar boven. Druk de klem
in de rail om de zak af te sluiten. Druk om te
openen zachtjes op de verhoogde plek van
de klemrail en til tegelijk het uiteinde van de
klem omhoog.

For tyktflytende sekret eller utskillelser kan
den medfglgende lukkeklemmen brukes etter
3 ha skaret av utlgpsventilen (fig.8).

Legg den innvendige delen av klemmen midt
pa poseutlgpet og brett utlgpet oppover over
klemmen. For & lukke posen trykker du klem-
men lett inn i skinnen. For & apne trykker du
lett pa det forhgyede stedet pa klemmeskin-
nen og lgfter samtidig enden pa klemmen.

Oproznianie systemu specjalnego STOMOCUR®

By higienicznie i bepiecznie mdc oproznic
worek ,nie nalezy przekraczac¢ wypetnienia go
w 2/3 pojemnosci. Nalezy usuwac zawartosc
worka w odpowiedni sposéb.

Otwieranie zaworu spustowego: skieruj
zawor spustowy do gory (rys.7). Ostroz-
nie wyciagnij korek z zaworu spustowego.
Nastepnie sci$nij spust i skieruj go w dét do
odpowiedniego zbiornika. Oproéznij zawartos¢
worka.

Jesli wydzieliny maja zageszczona konsysten-
cje,mozna odcig¢ zawor spustowy i zastoso-
wac dotaczong klamre (rys.8).

Przyt6z wewnetrzng czes¢ klamry do srodko-
wej czesci ujscia worka i zawin wylot do goéry
wokot klamry. Aby zamknac¢ worek, wcisnij
klamre w szyne. Aby otworzy¢ nacisnij klamre
w podwyzszonym miejscu szyny i jednocze-
$nie podnie$ jej koncowke.

Esvaziamento do dispositivo especial STOMOCUR®

A fim de garantir um esvaziamento higiénico
e seguro do saco, evite enché-lo mais do que
2/3 do volume de enchimento maximo. Eli-
mine devidamente o contetdo do saco.

Abertura da torneira de drenagem: Dobre
a torneira de drenagem para cima (fig.7).
Puxe suavemente o tampdo para fora da tor-
neira de drenagem. Por fim, aperte o dreno
e vire-o novamente no momento do esva-
ziamento num recipiente de recolha. O con-
teudo do saco é esvaziado.

No caso de secre¢des ou excre¢oes viscosas,
usar a mola de fecho fornecida depois de cor-
tar a torneira de drenagem (fig.8).

Coloque a parte interior da mola no centro da
saida do saco e dobre a saida para cima, por
cima da mola. Para fechar o saco, pressione
a mola na calha. Para abrir, pressione ligei-
ramente a parte elevada da calha da mola
e, simultaneamente, levante a extremidade
da mola.

Golirea sistemului de sac special STOMOCUR®

Pentru golirea igienica si in siguranta, evitati
umplerea sacului mai mult de 2/3 din volumul
acestuia. Eliminati continutul sacului in mod
corespunzdtor.

Deschiderea supapei de evacuare: Tndoiti n
sus supapa de evacuare (Fig.7). Trageti cu
grija dopul din supapa de evacuare. Apoi,
strangeti pdrtile laterale ale evacudrii si
|asati din nou n jos evacuarea deasupra unui
recipient de colectare. Continutul sacului se
goleste.

Tn cazul secretiilor sau excretiilor vascoase,
clema de inchidere furnizatd poate fi folosita
dupd tdierea supapei de evacuare (Fig.8).

Asezati partea interioara a clemei central pe
evacuarea sacului si pliati evacuarea deasu-
pra clemei. Pentru a inchide sacul, apasati
clemainsind. Pentru deschidere, apdsati usor
pe partea ridicata a sinei clemei si in acelasi
timp ridicati capatul clemei.

Témning av STOMOCUR®-specialprodukter

For en hygienisk och sdker tomning, undvik
att fylla pasen mer @n 2/3 av den maximala
volymen. Kassera pasens innehall pa korrekt
satt.

Oppning av tappningsventilen: Vik tappning-
sventilen uppat (illustration 7). Dra forsik-
tigt ut proppen ur tappningsventilen. Pressa
sedan ihop avtappningskranen och fér denna
ater nedat 6ver en uppsamlare. Pasens inne-
hall toms.

For tjockflytande sekret eller utsondringar
kan man anvéanda den medféljande lasklam-
man efter det att tappningsventilen skurits av
(illustration8).

Placera den inre delen av kldamman i mitten
pa pasens oppning och fall upp utloppet éver
klamman. For att stanga pasen ska klamman
tryckas in i skenan. For att 6ppna, tryck latt
pa den upphojda delen pa klamskenan och
lyft samtidigt pa klammans ande.

CnopoXKHeHHA cneuianbHOro kKomnaekty STOMOCUR®

[Lns ririeHiyHoro Ta 6e3ne4Horo BUNOPOXK-
HEHHA YHUKaNTe HaNOBHEHHA MiluKa Binblue
HiX Ha 2/3 BiA MakcumanbHoro ob'emy. YTu-
Ni3yiTe BMICT MillKa HaNEXHUM YUHOM.

BiAKpMBaHHA 31MBHOIO KAanaHa. HaTUCHITb i
NepeMmicTiTb 3/IMBHUIA KnanaH yropy (man.7).
0bepeKHO BUIMITb NPOBKY 3i 31MBHOTO Ka-
naHa. MoTiM CTUCHITb 31MBHUI OTBIp i cnpA-
MYITe HOro BHU3 Y EMHICTb 419 300py. BmicT
MilKa byae BUAMTO.
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3a HaABHOCTI rycToro cekpeTy abo BUAineHb
nicnA BigPi3aHHA 3IMBHOTO KNanaHa MOXHA
BMKOPWUCTOBYBATM HaZaHy 3aTUCKHY CKOByY
(man.8).

MoKNaAiTb BHYTPILWHIO YaCTUHY CKOOM Ha
BUMYCKHWUIA OTBIp MilKa, HAAATHITb BUMYC-
KHWI OTBip Ha ckoby mo dikcauii. LLob
3aKPUTK MileYOoK, HAaTUCHITb Ha CKObY Ta
BcTaBTe ii B WHHY. LWo6 nerko BigkpuTy
CKObBY, HATUCHITb Ha BUCTYM Ha WUHI 3i CKO-
6010 1 01HOYACHO MiAHIMITb KiHelb CKOOU.
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Rimozione del sistema
di gestione speciale STOMOCUR®

Per rimuovere la gestione del drenaggio,
allentare lentamente la placca dermo-
protettiva partendo dall’alto o da un lato
(Fig.9).

Per rimuovere piu facilmente la placca
dermoprotettiva, premere sull’epider-
mide.

Verwijderen van het speciale
STOMOCUR®-systeem

Om het drainagesysteem te verwijderen,
maakt u de huidbescherming, van boven
of langs één kant beginnend, langzaam
los (afb.9).

Om de huidbescherming gemakkelijker
te verwijderen, kan de huid worden aan-
gedrukt.

Fjerne STOMOCUR®-spesialutstyr

For a fjerne tgmmeutstyret Igsner du
langsomt hudbeskyttelsen ved a begynne
ovenfra eller fra den ene siden (fig.9).

Huden kan trykkes pa for enklere fierning
av hudbeskyttelsen.

Usuwanie systemu specjalnego
STOMOCUR®

W celu zdjecia worka do drenazu nalezy
powoli odkleja¢ przylepiec od gory lub
zaczynajac z jednej strony (rys.9).

Aby fatwiej usung¢ przylepiec, mozna uci-
skac jednoczesnie skore.

Remocado do dispositivo especial
STOMOCUR®

Para proceder a remogdo do dispositivo
de drenagem, desprenda lentamente o
protetor cutaneo, comegando pela parte
superior ou por um dos lados (fig.9).

Para uma melhor remogdo do protetor
cutaneo, pode ser pressionada a pele.

Indepartarea sistemului
de sac special STOMOCUR®

Pentru indepartarea sistemului de sac de
drenaj, desprindeti incet protectia pen-
tru piele, incepand de la partea de sus,
respectiv de la una dintre parti (Fig.9).

Pentru o indepdrtare mai usoara a pro-
tectiei pentru piele, puteti apasa pielea.

Borttagning av STOMOCUR®-
specialprodukter

For att ta bort dranagehjalpmedlet, lossa
langsamt hudskyddet. Bérja uppifran
eller fran sidan (illustration9).

For att lattare kunna ta bort hudskyddet
kan man trycka in huden latt.

BupaaneHHs cneuiaibHOro
Komnaekty STOMOCUR®

Wob 3HATM ApeHaXHUIN KOMNAEKT,
NOBINbHO 3HIMITb 3aXMCHY NNACTUHY ANA
LWKipK, MOYMHAKOYM, HAMPUKAAA, 3 04HOTO
6oky (man.9).

[lnAa nerworo 3HATTA 3aXMCHOI NAACTUHK
MOXHa 0DepeXxHO NPUTUCKATK WKipY.
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Avvertenze

e Utilizzare il prodotto STOMOCUR® indicato nelle presenti istruzioni per I'uso esclu-
sivamente per lo scopo indicato (vedere Destinazione d’uso).

¢ Non usare i prodotti per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

¢ | prodotti STOMOCUR® non possono essere smaltiti nel WC. Smaltirli corretta-
mente in base alla raccolta differenziata.

¢ In caso di domande o problemi in merito all’utilizzo, rivolgersi al proprio medico
specialista o al proprio stomaterapista.

e In caso di lesioni gravi (incidenti) legate all’uso di questo dispositivo medico, si
prega di contattare il distributore locale o il produttore, nonché I'autorita compe-
tente locale.

Condizioni di conservazione

e Conservare il prodotto in posizione orizzontale nell’apposito cartone.
e Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.

Waarschuwingen

e Gebruik het in deze gebruiksaanwijzing beschreven STOMOCUR®-product alleen
voor het respectievelijk vermelde gebruiksdoel (zie Beoogd gebruik).

e Gebruik deze producten niet voor andere doeleinden.

¢ STOMOCUR®-producten mogen niet worden afgevoerd in de wc. Voer ze correct af.

* Bij vragen of gebruiksproblemen neemt u contact op met uw specialist of uw
stomatherapeut/e.

¢ Bij ernstig letsel (gebeurtenis) in verband met het gebruik van dit medisch hulp-
middel, dient u contact op te nemen met uw lokale handelaar of de fabrikant,
evenals met uw betreffende overheidsinstantie.

Bewaaromstandigheden

¢ Bewaar het product horizontaal in de voorziene verpakking.
e Koel, droog en beschermd tegen licht bewaren.

Advarsler

¢ Bruk STOMOCUR®-produktet som er angitt i denne bruksanvisningen til det angitte
formalet (se beregnet formal).

¢ Bruk ikke disse produktene til andre formal.

¢ STOMOCUR®-produkter ma ikke kastes i toalettet. Kast dem pa en foreskrevet
fagmessig mate.

¢ Ved spgrsmal eller problemer med bruken kan du kontakte fastlegen eller stoma-
spesialisten din.

¢ VVed alvorligere skader (hendelser) i ssmmenheng med bruk av dette medisinske
produktet, ma du ta kontakt med din lokale forhandler, produsent samt den lokale
ansvarlige myndighet.

Oppbevaring

* Produktet skal oppbevares horisontalt i tilhgrende emballasje.
* M3 lagres kjglig, tort og merkt.

Wskazowki ostrzegawcze

¢ Opisany w niniejszej instrukcji obstugi produkt STOMOCUR® nalezy wykorzystywac
wytacznie do okreslonego celu (patrz cel zastosowania).

¢ Nie wykorzystuj tych produktéw do innych celéw.

¢ Produktéw STOMOCUR® nie wolno wyrzucad do toalety. Nalezy je usuwaé w odpo-
wiedni sposdb.

e W razie pytan lub problemdw z uzyciem nalezy skontaktowac sie ze swoim leka-
rzem specjalistg lub pielegniarka stomijng/ pielegniarzem stomijnym.

e W przypadku ciezkich obrazen (wypadek) w zwigzku z uzyciem niniejszego
produktu medycznego prosze skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca lub produ-
centem oraz z odpowiednim urzedem lokalnym.

Warunki przechowywania

¢ Przechowywac produkt w pozycji poziomej w odpowiednim opakowaniu.
e Przechowywac w chtodnym, suchym miejscu i chroni¢ przed swiattem.

Adverténcias

e Utilize o produto STOMOCUR® descrito neste manual de instruges exclusiva-
mente para o fim indicado (ver finalidade).

* Ndo utilize estes produtos para outras finalidades.

¢ Os produtos STOMOCUR® ndo podem ser eliminados na sanita. Por favor, elimi-
ne-os adequadamente.

e Se tiver alguma dudvida ou problema com a aplicagdo, contacte o seu médico espe-
cialista ou terapeuta de estoma.

* No caso de ferimentos graves (incidentes) relacionados com o uso deste disposi-
tivo médico, contacte o seu revendedor local ou o fabricante e ainda a respetiva
autoridade competente a nivel local.

Condiges de armazenamento

e Por favor, armazene o produto horizontalmente na respetiva caixa de cartdo.
¢ Armazenar num local fresco, seco e abrigado da luz.

Atentionari

e V3 rugam sd utilizati Produsul STOMOCUR® specificat in aceste instructiuni de
utilizare in scopul indicat (vezi utilizarea prevazuta).

¢ Nu folositi aceste produse in alte scopuri.

¢ Produsele STOMOCUR® nu se vor arunca in WC. Va rugam sa le eliminati in mod
corespunzator.

¢ Dacd aveti intrebari sau probleme in utilizare, vd rugam sd luati legatura cu medicul
dvs. specialist sau cu stomatoterapeutul dvs.

« Tn caz de leziuni grave (incidente) legate de utilizarea acestui dispozitiv medical,
vd rugam sa contactati atat distribuitorul dvs. local sau producatorul, cat si auto-
ritatea dvs. locala.

Conditii de depozitare

¢ V3 rugam sd depozitati acest produs in pozitie orizontald, in ambalajul de carton
prevazut.

¢ A se depozita intr-un loc racoros, uscat si protejat impotriva luminii.

Varningsinformation

¢ Anvand den STOMOCUR®-produkt som anges i den har bruksanvisningen for
respektive angivet andamal (se avsedd anvandning).

¢ Anvand inte dessa produkter for andra andamal.

¢ STOMOCUR®-produkter far inte kastas i toaletten. Kassera dessa pa korrekt satt.

¢ Kontakta din ldkare eller din stomiterapeut om du har fragor eller upplever problem
vid anvandningen.

e | hdandelse av allvarliga personskador (incidenter) i samband med anvandningen av
denna medicinprodukt, kontakta din lokala aterforséljare eller tillverkaren samt
tillganglig lokal myndighet.

Lagringsforhallanden

¢ Forvara produkten horisontellt i den avsedda ytterférpackningen.
e Forvaras svalt, torrt och skyddat mot ljus.

Monepep)XeHHA

* BUKOPUCTOBYWTE BKA3aHWI Y Uil IHCTPYKLT 3 BUKOpUCTaHHA npoayKT STOMOCUR®
NIVILLE 33 NPU3HAYEHHAM (4MB. PO34in «TTPU3HAYEHHAY).

* He BUKOPUCTOBYITE Wi NPOAYKTM ANA IHWKX Linen.

¢ 3a6opoHeHo BMKMaAaTV NpoayKTM STOMOCUR® B yHiTas. YTWUAi3yitTe ix HanexHUm
YUHOM.

¢ AKWO y BaC € 3annTaHHA abo Npobaemu 3 3aCTOCYBAHHAM, 3BEPHITbLCA A0 BalO-

ro(-i) nikapsa(-kun) abo cTomatepanesTa(-4nHi).

* Y pasi OTPMMaHHA CePMO3HUX TPaBM (BasKKMX BUMA/KiB), NOB'A3AHMX i3 BUKOPUC-
TaHHAM LibOro MeAMYHOro NPOAYKTY, 3B€PHITHCA 40 MICLLEBOro Anepa Yn 40
BMPOBHMKA, @ TAKOK B YMIOBHOBAMKEHWMI MiCLIEBMI OpraH BAaau.

Ymosw 36epiraHHs

¢ 36epiraiiTe BUpi6 y ropn3oHTaNbHOMY NONOKEHHI B NepeabadeHiit 4na Hboro
Kopobuj.
* 36epiraliTe B NPOXONOAHOMY, CYXOMY Ta 3aXMLLEHOMY Bif CBITAA MiCLL.
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all4care ag

Route du Verney 18
1070 Puidoux
Schweiz

+41 (0) 58 255 12 33
info@all4care.ch
www.all4care.ch

AllweCare Belgium Bvba
Grote Markt 28

B-3200 Aarschot
Belgium

+31(0) 24 67 77 800
office@allwecare.be
www.allwecare.be

ASSIST HOMECARE
Bepyivag 40

55535, Ogooalovikn
EANGSa

+302312 311354
info@assisthomecare.gr
assisthomecare.gr

DISTRIMED s.r.o.
Havli¢kova 190/12
737 01 Cesky Té3in
Ceskd republika
+420 (0) 55 87 11 827
stomie@distrimed.cz
www.distrimed.cz

Guangxi Sibeide Medical Co. Ltd.
FA&FS, Building 1

Hongxiang Standard Factory, No.2
Hongli Road

Nanning, Guangxi

People’s Republic of China

+(86) 771 48 75 549
gxzz@vip.163.com

Mega Store shpk Tirane

Lagjja Katund | Ri, Njesia Administrative Kashar
Rr “Sadik Staveleci”, Godina Nr.16

1051 Kashar, Tirane

Shgiperia

+355 68 20 87 993
medicamenta@medicamenta.al
www.medicamenta.al

OneMed A/S

Kappa 3

8382 Hinnerup
Denmark

+45 86 109 109
info.dk@onemed.com

PHARMA TELNET S.R.L.

Sediul social: Bd. Maresal Averescu, Alexandru nr. 13,
BI.7, Sc. B, Ap.12, Sector 1, Bucuresti, 011454
Romania

+40 (0) 21 250 0620

office@pharmatelnet.ro

www.pharmatelnet.ro

Pofam Poznan Sp.z o.0.
ul. Lindego 6

60-573 Poznan

Polska

+48 (0) 61 845 69 00
office@pofam.poznan.pl
www.pofam.poznan.pl

Quadramed
Quadramed-Haas OG
office@quadramed.at
www.quadramed.at

Solutions Health Care

Solutions Health Care Products & Services Ltd.
Rm. 1104-05, 11/F., Capitol Centre

5-19 Jardine's Bazaar

Causeway Bay

Hong Kong

+852 2273 8233
cs@solutions-healthcare.com.hk
eshop.solutions-healthcare.com.hk

SVAS BIOSANA S.p.A.

Via Trentola, 7

80049 Somma, Vesuviana (Na)
Italia

+39 (0) 08 18 99 54 11
svas.biosana@svas.it
WWW.SVas.it

Auctpub’iotop

AN «MNodam YkpaiHa»
YKpaiHa, 79010 M. JbBiB
Byn. Mekapcbka 35/2
+380 (0) 32 / 276-89-04
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